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Kilavuz

Kilavuz

A UYARI

Bu cihazin dogru calisma sekli, bu Kullanim Kilavuzunda ve Uretici tarafindan saglanan veya eklenen diger
belge veya materyallerde aciklanmistir. Cihazin montaji, calistiriimasi, bakimi ve onarimi yalnizca bu bilgilere
gére yaplimalidir.

Cihaz, her klinik kullanimdan énce, calisir durumda oldugundan ve kullanicinin hastalara tedavi uygulama
gerekliliklerini karsiladigindan emin olmak igin kontrol ediimelidir. Cihaz dizenli araliklarla yetkili bir kisi
tarafindan incelenmelidir. Arizali oldugu tespit edilirse cihaz kullanilmamalidir. Arizali bir cihaz, yanlislikla
Klinik kullanim riskinin bulunmadigi bir yere kaldirimalidir.

Onarim gerekmesihalinde, Uretici ve distribltor, séz konusu islerin planlanmasticin Uretici veya yetkili
temisilcisiile iletisime gecilmesini dnerir. Bakim ve onarimlar yalnizca Uretici veya Uretici tarafindan s6z
konusu isi Ustlenmek Gzere yetkilendirilmis uygun vasiflara sahip kisilerce yapiimalidir. Uygunsuz kullanim,
yetersiz bakim, uygunsuz servis, yetkisiz kisilerce yapilan uygunsuz onarimlar veya degisikliklerden
kaynaklanan her tUrlu ariza veya hasarin tek sorumlulugu cihazin kullanicisina aittir.

Cihaz, cihazin arkasindaki bir kimlik plakasinda yer alan bir seri numarasina sahiptir.

Kimlik plakasi; Ureticiyi ve iletisim bilgilerini, cihaz Griin kodunu ve cihaz seri numarasini belirtir.

Bir solunum sisteminin kurulumundan sonra ve solunum sisteminin hastaya baglanmasindan dnce,
sunlari dogrulayin:

a.  Solunum sisteminde gaz akimi calisiyor olmalidir.

b.  Birbirinden ayri inspiratuar ve ekspiratuar gaz yollari mevcut ve islevini yerine getiriyor olmaldir.

Seri numarasi formati

Ornek 1: 10190001

10150001 ilk "10" cihazin paramanyetik oksijen sensérii secenedine sahip oldugunu ifade eder
10190001 19", 2019 (Uretim yil) anlamina gelir

10190001 Son "1" Uretilen 1. cihaz anlamina gelir

Ornek 2: 20200099

20200099 ilk "20" cihazin oksijen yakit hiicresi secenegine sahip oldugunu ifade eder
20200099 20" 2020 (Uretim yil)) anlamina gelir

20200099 Uretilen 99. cihaz anlamina gelir

([REF] AMFD140i ¥1323$ Y ([REF] AMFD140i 1/13235 )

AquaVENT FD140i Gas Flow Driver ~ 15°¢ AquaVENT FD140i Gas Flow Driver  15:¢

SN 20260005 SN 10260004
Lsn ] | IPx1 & Ls | | IPx1 &
<60VA | 100 - 240VAC | 50 - 60Hz — <60VA | 100 - 240VAC | 50 - 60Hz —
- (01) 1 5060708 93196 1 - 01) 15060708 93196 1
(21) 20260005 21) 10260004
(11) 012026 ) 012026
e Switeron 8 mpoteury Switerond 8
e e S B ¥ T 1T el :
lattstown Business Parl UK c E s owi usili UK CE g
Newbridge Road a Newbridge Road )
Koteraine 212 18 GR W E R GB T
_ /AN J

2 AquaVENT® FD140i Kullanim Kilavuzu Tiirkce 10. Baski



Icindekiler

AquaVENT® FD140i Kullamim Kilavuzu Tiirkce 10. Baski



Icindekiler
Sayfa No.

7
8
9
10
11
12
12
12
12

14
14-16
17
18-19

21
21-22
23-24

25
25
25
26
26-32

34
34
35
36
37
38
39
40

41
42-43
44
45
46-47
48

1. Girig

1.1 Bukilavuz hakkinda

1.2 Kullanim endikasyonlari
1.3 Kontrendikasyonlar

1.4 Advers etkiler

1.5 Genel gtvenlik dnlemleri
1.6 Sorumluluk sinirlamasi
1.7 Telif hakki

1.8 Hizmetdmru

1.9 Garanti

2. AquaVENT® FD140i'ye genel bakis

2.1 Calisma prensibi

2.2 Cihaz duzeni

2.3 Tedavimodlari teknik 6zellikleri

2.4 Cihazaraylzu
On panel simgeleri ve gésterge isiklar
Dokunmatik ekran simgeleri

3. Cihaz kurulumu

3.1 Cihazin paketten cikariimasi

3.2 Montaj

3.3 Gucgkaynadi
Sebeke elektrigine baglanmasi
Bataryaiile calisma

3.4 Gazbeslemesine baglanmasi

3.5 Gazbeslemesiarizasi

3.6 Tekgazlacalisma

3.7 Solunum devresikurulumu

3.8 lIsiticili nemlendirici kullanim

4. AQuaVENT"’ FD140i'nin kullanimi

4.1 Cihazin acilmasi
4.2 Cihazin kapatiimasi
4.3 Bos batarya nedeniyle otomatik kapanma
4.4  Otomatik kontrol
4.5 Oksijen sensort kalibrasyonu
4.6 Tedavisecim menusu
4.7 Akimayarlarimenusu
4.8 Alarm ayarlari menusu
Hasta basinci alarm ayarlari
Apne alarmiayarlari
F Maks alarm ayarlari
4.9 Genelayarlar menusu
4.10 Tedavimenusu
4.11 Tedavinin baslatiimasi
4.12 Tedavinin durdurulmasi
4.13 Bir nebulizasyon sistemiile kullanim
4.14 Dokunmatik ekran kilidinin aciimasi

icindekiler

AquaVENT® FD140i Kullanim Kilavuzu Tiirkce 10. Baski



Sayfa No.

50
50
51
51
52-53
54-57
57

59
59

61
61

63-64
65
66
66
66
67
67-70

72

74
75
76
77

78

5. Alarmlar ve bildirimler

5.1 Alarm gbstergesidugmesi

5.2 Alarmin onaylanmasi

5.3 Alarm sesinin susturulmasi

5.4 Alarm ses seviyesiayarl

5.5 CPAP dusUk basing alarmi akim ayarlarinin gegersiz kilinmasi
5.6 Alarmturleri

5.7 Alarm stabilizasyon suresi

6. Bakim ve onarim

6.1 Onarm
6.2 Servis takvimi

7. Temizlik ve dekontaminasyon

7.1 Temizlik
7.2 Dekontaminasyon

8. Teknik 6zellikler

8.1 Teknik ozellikler

8.2 Tedavimodlari teknik 6zellikleri
8.3 Parametre ayarlari

8.4 Olcuim fonksiyonlari

8.5 Paramanyetik oksijen sensort
8.6 Hariciiletisim

8.7 Elektromanyetik ortam

9. Bertaraf
9.1 Bertaraf

10. Ekler

10.1 Ek 1 - Tedavi Kurulumu akis semasi

10.2 Ek 2 - Aksesuarlar

10.3 Ek 3 - Tanimlar

10.4 Ek 4 - Kullanim kilavuzu revizyon gegmisi

Arka Kapak

Teknik destek ve musteri hizmetleri bilgileri

icindekiler

AquaVENT® FD140i Kullanim Kilavuzu Tiirkce 10. Baski



AquaVENT® FD140i Kullamim Kilavuzu Tiirkce 10. Baski



Girig
1.1 Bu kilavuz hakkinda

Bu Kullanim Kilavuzu, yazilim strtmu 2.0 olan AquaVENT® FD140i'nin kullanim amacini aciklamaktadir.

AquaVENT®FD140i Kullanim Kilavuzu ingilizce, Aimanca, Arapca, Endonezce, Felemenkce, Fince,
Fransizca, Ispanyolca, Isvecce, Italyanca, Lehce, Letonca, Norvecce, Portekizce, Romence, Turkge,
Vietnamca, Yunanca dillerinde mevcuttur.

AquaVENT® FD140i'nin guvenli calismasini saglamak icin cihaz yalnizca bu kilavuzda aciklandig sekilde
kullaniimalidir. AquaVENT® FD140i'yi kullanmadan énce, bu kilavuzun tim icerigi okunmali ve anlasiimalidir.
AquaVENT® FD140i yalnizca cihazin calistirimasi konusunda egitim almis kalifiye saglik uzmanlari
tarafindan kullaniimalidir.

Armstrong Medical Ltd., teknik ilerleme ve hasta guvenligiadina AquaVENT® FD140i'yi daha da gelistirme
ve degistirme hakkini sakli tutar.

AquaVENT® FD140i, Kullanim Kilavuzuna gére calistirimasi kosuluyla 93/42/EEC Tibbi
1 6 3 9 Cihazlar Direktifiile uyumludur. "1639" Onaylanmis Kurulusun kimlik numarasidir.

U K AquaVENT® FD140i, Kullanim Kilavuzuna gére calistirimasi kosuluyla UK MDR 2002 Bolum Il
C (degisiklikleriyle birlikte) ile uyumludur. "0120", Onayl Kurulusun kimlik numarasidir.

0120
MD
AUYARI

AquaVENT® FD140i'yi kullanmadan énce kilavuzun tamamini okuyun
AquaVENT® FD140i yalnizca egitim almis saglik uzmanlari tarafindan ve yalnizca bir saglik tesisi
icinde kullaniimalidir

° AquaVENT® FD140i, yalnizca bu kilavuzda aciklanan kullanim amacina uygun olarak kullaniimalidir.
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1.2 Kullanim endikasyonlari

AquaVENT® FD140i, %21-100 oraninda hava ve oksijen karisimi saglayan bir gaz akimi kontrol cihazidir.
Hastane ortamindaki hastalarda strekli pozitif hava yolu basinci (CPAP) ve yiksek akimli oksijen tedavisi
(HFQOT) kullanarak solunuma yardimcr olan klinik bir solunum tedavi cihazidir. Bu hastalar; bilinci acik ve
kendiliginden (spontan) soluyan, tedavi kaynakli alevienme veya uzun sureli apne riski tasimayan kisiler
olarak degerlendirildikten sonra, ilgili tedavi icin bir saglik uzmani tarafindan tibbi acidan uygun (endike)
gorulmus olmalidir. AquaVENT® FD140i bir yasam destek cihazi degildir.

Bir hastada tedaviye baglamadan ONCE bir ekspiratuar gaz yolunun (nefes verme hatti) mevcut
oldugundan ve calistigindan daima emin olun.

CPAP tedavisi farkli modlarda uygulanabilir ve ytz maskesine, trakeal tlpe veya trakeostomi tiplne bagl
uygun bir solunum devresi kullanilarak veya helmet tipi maske ile iletilebilir. BUBBLE-PAP modu durumunda
devre bir nazal kantle baglanir. Ayrica AquaVENT® FD140i, nazal kanul, ytz maskesi ve trakeostomi tipu
yoluyla iletilen Yuksek Akimli Oksijen Tedavisi (HFOT) icin bir gaz akimi kontrol cihazi olarak kullanilabilir.
CPAP Helmet tedavisi haricinde, kullanimda olan tim solunum devrelerinin, gazi isitimis ve nemlendiriimis
olarak iletecek sekilde ayarlanmasini tavsiye ederiz.

AquaVENT"® FD140i; tedavi icin tibbi olarak endike gorulmeleri ve tedavinin ilgili hasta grubu icin uygun
oldugunun belirtiimis olmasi kosuluyla yetiskinler, cocuklar ve yenidoganlarda kullanilabilir. Bu cihazin ev
ortaminda kullaniimasi énerilmez.

AquaVENT® FD140i, paramanyetik oksijen sensoéri veya degistirilebilir oksijen yakit hiicresi ile
donatiimistir. Bu sensérler solunum devresine O, iletimini strekli olarak dlcer. Bu deger ekranda
goruntulenir. Hastalara yanlislikla hipoksemik ve hiperoksik gaz karisimlarinin verilmediginden emin
olmak icin, tedavi sirasinda O, iletiminin her zaman izlenmesini ve harici periferik oksimetrinin yardimci
bir ydontem olarak degerlendiriimesini tavsiye ederiz.

Paramanyetik oksijen sensért bakim gerektirmez. Yilda bir kez veya cihaz tasindiginda ya da
nakledildiginde (cihazda titresim meydana gelmis olacagindan) kalibre edilmelidir. Degistirilebilir oksijen
yakit hticresi, solunum devresine iletilen gaz akimi hacmine bagli olarak sinirl bir kullanim émrtine sahiptir.

Cihaz, entegre sebeke elektrigi kesintisi alarmina sahip danhili bir sarj edilebilir batarya ile donatimistir.

FD140i, klinik kullanim sirasinda sebeke elektridine bagl olmalidir. Batarya gtcu ile kullanim, hasta nakli
gibi sebeke elektriginin mevcut olmadigi veya kullaniminin uygun olmadigi kisa surelerle sinirlandiriimalidir.
FD140i'nin batarya gucu ile kullanilacagi durumlarda, kullanimdan énce sarj edildiginden (tercihen, kalan
batarya kapasitesinin ekranda %100 olarak gosterildiginden) emin olun. Tam batarya sarj seviyesi,

sabit yanan yesil bir gésterge LED'iile gosterilir. Bu LED, 6n panelin sag alt kosesinde, "ACMA/KAPAMA"
dugmesinin Uzerinde bulunur.
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1.3 Kontrendikasyonlar

Bu bolumde, asagidaki tedavilerin tavsiye ediimedigi bazi kosullar aciklanmaktadir (burada aciklananlardan
baska kosullar da s6z konusu olabilir):

CPAP

o Solunum durmasi veya stabil olmayan kardiyorespiratuar durum
o Bilincte azalma

° Apne

o Hava yolunu koruyamama

o Asirikaygil hasta

o YUz travmasl/yaniklar

o YUz, yemek borusu veya mide cerrahisi

o Kan kaybina bagl dusuk kan basinci

° Mide cerrahisi veya bagirsak kanamasi

Helmet CPAP
° Klostrofobik veya tetraplejik hastalar
o Tidal hacim izleme gerekliligi

Pediatrik CPAP

o Sekresyonlardan kaynaklanan sinonazal polipozis (SNP) tikanikligi

° Pulmoner interstisyel amfizem

° Pnémomediastinum

o Pnémotoraks

° Asirt CPAP seviyeleriile azalmis kardiyak cikis (azalmis vendz dontse bagli olarak)
o Yetersiz ventilasyon

o Gastrik distansiyon veya beslenme intoleransi

° Artan hava yolu direncine (SNP capiile iliskili) bagli olarak solunum is yukunde artis

BUBBLE-PAP

SNP tikanikligi

Buyuk amfizematoz buller

Akut astim veya siddetli bronkospazm

Akciger apsesi

Siddetli fibrotik degisiklikler

Solunumiis yukinde artis; 6r. KOAH veya akut astim
Kafaicibasinci > 20 mmHg

Diyaliz

Yiksek Akimli Oksijen Tedavisi (HFOT)
o Pnémotoraks

Akut bulloz akciger hastaligi

DuUsuk kan basinci

Beyin omuirilik sivisi sizintisi
Kraniyal cerrahi/travma

POINT

CPAP'a yonelik herhangi bir kontrendikasyon
Biling seviyelerinde azalma

Asiri kaygil hasta

Epistaksis (Burun kanamasi)

YUz yaralanmasi

Hava yolu tikaniklig

o
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1.4 istenmeyen Yan Etkiler

CPAP tedavileri sirasinda en yaygin gérulen advers etkiler yliz maskesi veya helmet tipi maske ya da gaz
akimi/basincrile ilgilidir. Bazi hastalar burun tikaniklidi, rinit, burun akintisi veya maske nedeniyle klostrofobi
yasayabilir. Bu advers etkileri en aza indirmek icin sunlardan emin olun:

° Dogru yuz maskesi boyutu kullanin: Maske cok kiicUk/bulyUk ise rahatsizliga ve hava kacaklarina
neden olabilir.
Maskeyi asiri sikmayin: Maske rahatsizliga ve ciltte hasara neden olabilir.
Isiticil bir nemlendiriciile 1sitilmis ve nemlendirilmis hava kullanin.

Helmet CPAP, CO, geri solunumuna zemin hazirlayabilir ve hastanin ventilator asenkronisini (solunum
cihaziyla uyumsuzlugunu) artirabilir.

Yukarida belirtilen advers etkilere ek olarak, Pediatrik CPAP tikanikliga, agiz kuruluguna, dudak
kanamalarina veya burun kanamalarina neden olabilir. Maskeler ciltte tahrise veya kizarikliga neden olabilir.
Dogru maske boyutunu secmek ve destekleyici ped kullanmak, cilde siki temastan kaynaklanan basing
yaralarini en aza indirebilir.

BUBBLE-PAP ayrica burun kanamalarina neden olabilir; nemlendirme genellikle bu semptomlara karsi
faydali olabilir. Yine, isitilmis nemlendirilmis hava, burun kanamalarinin olusmasini dnlemeye yardimci
olabilir.

HFOT kullanirken gérulen advers etkiler arasinda cilt tahrisi, cilt bozuklugu ve burun kurulugu yer
alabilir HFOT'un solunumun baskilanmasina, oksijen toksisitesine yol acabilecegine ve yiksek oksijen
konsantrasyonlarinda yangin tehlikesi olusturduguna dikkat edilmelidir.
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1.5 Genel gtvenlik 6Gnlemleri

AquaVENT"® FD140i'nin gtvenli calismasini saglamak icin, Kullanim Kilavuzunun farkli bolimlerinde yer
alan diger tim uyarilar, ikazlar ve notlara ek olarak bu bélimdeki tum énlemlere uyulmalidir.

AUYARI Sizi hastanin veya kullanicinin yaralanmasina neden olabilecek bir duruma karsi uyarir
A DIKKAT  Cihazin etkin kullanimiicin énlemleri aciklar
NOT Kullanici tarafindan dikkate alinmasi gereken énemli bilgileri ifade eder.

A UYARI

o AquaVENT® FD140i yalnizca egitim almis saglik uzmanlari tarafindan ve yalnizca bir saglik tesisi
icinde kullaniimalidir.

o Solunum tedavisi géren hastalar, cihazin kullanimrkonusunda egitim almis, kalifiye bir saglik uzmani
tarafindan yakindan izlenmelidir.

o AquaVENT® FD140i'nin hastalar tarafindan calistinimasi amaclanmamistir.

o Cihaz bu Kullanim Kilavuzuna uygun kullaniimazsa elektromanyetik parazit olusabilir.
AquaVENT® FD140i test edilmistir ve BS EN 60601-1-2:2015 ile uyumludur. Elektromanyetik
uyumluluga iliskin bilgiler Bolim 8.7'de bulunabilir.

. AquaVENT" FD140i, ntkleer manyetik rezonans (MR) ekipmanlarinin cok yakininda kullaniimamalidir.
AquaVENT® FD140i'nin yakininda elektromanyetik alanlar olusturan cihazlar, cihazin gtvenli
calismasini etkileyebilir ve hastayi tehlikeye atabilir.

° Cep telefonlari ve tasinabilir RF iletisim ekipmanlari (anten kablolari ve harici antenler gibi
cevre birimleri dahil), AquaVENT® FD140i'nin herhangi bir parcasinin 30 cm (12 ing) yakininda
kullaniimamalidir. Bu durum cihazin hatali calismasina neden olabilir.

o AquaVENT® FD140i yanici maddelerin bulundugu ortamlarda veya potansiyel olarak patlayici
atmosferlerde kullanilmamalidir.

o AquaVENT® FD140i yalnizca Bolum 8.1 Teknik Ozellikler bashdinda aciklanan calisma ortami sinirlari
dahilinde kullanim icin tasarlanmistir. AquaVENT® FD140i'nin sicakligi belirtilen calisma araligindan
yUksek veya dustkse kullanimdan énce cihazin calisma sicakligina uyum saglamasiicin 1 saat bekleyin.

o AquaVENT® FD140i, sogutma fani cikisi engellenecek sekilde konumlandiriimamalidir.,

o Herhangi bir temizlik, bakim veya onarimdan énce AquaVENT® FD140i'nin sebeke elektrigiile
baglantisi mutlaka kesilmelidir.

o Bu ekipmanin diger ekipmanlarla yan yana veya Ust Uste kullanimindan kaciniimalidir; bu, ekipmanin

hatall calismasina neden olabilir. Bu tur bir kullanimin gerekli olmasi halinde, ekipmanin normal sekilde
calistigini dogrulamak icin gozlem yapilmalidir. Cihaz kurulumu bu kilavuzun 3. Bélimuinde aciklanmistir.
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A DIKKAT

o Hatali calismaya neden olabileceginden, AquaVENT® FD140i ile birlikte veya yakininda baska
elektrikli ekipmanlarin kullanimindan kacinilmalidir. Bu tir bir kullanim gerekliyse hastayi
AquaVENT® FD140i'ye baglamadan énce AquaVENT® FD140i ve diger ekipmanlar dogrulanmalidir.

NOT

o Bu ekipmanin emisyon &zellikleri, onu endustriyel alanlarda ve hastanelerde (CISPR 11 sinif A)
kullanim icin uygun kilmaktadir. Konut ortaminda (normalde CISPR 11 sinif B'nin gerekli oldugu)
kullanilirsa bu ekipman radyo frekansi iletisim servislerine karsi yeterli koruma saglamayabilir.
Kullanicinin, ekipmanin yerini veya yonunu degdistirmek gibi hafifletici onlemler almasi gerekebilir.

1.6 Sorumluluk sinirlamasi

Uretici, asadidakilerden kaynaklanan hasarlar icin hicbir sorumluluk kabul etmez:
o Bu Kullanim Kilavuzuna uyulmamasi

° Cihazin egitimsiz personel tarafindan kullaniimasi
o Uygunsuz kullanim/bakim

o Cihazda yapilan onaylanmamis degisiklikler

° Onaylanmamis yedek parcalarin kullaniimasi

1.7 Telif hakki

Bu Kullanim Kilavuzunun kopyalanmasi, fotokopisinin cekilmesi, cogaltiimasi veya baska dillere cevrilmesi
yalnizca kisisel kullanimlar icin mumkdndur. Armstrong Medical Ltd.'nin dnceden yaziliizni olmadan t¢lncu
sahislara ifsa etmek amaciyla cogaltiimasina izin verilmez.

1.8 Hizmet dmru

Cihaz dogru sekilde ve bu Kullanim Kilavuzuna uygun olarak kullanildiginda, AquaVENT® FD140i'nin
beklenen hizmet dmri hastaneye teslim tarihinden itibaren 10 yildir.

1.9 Garanti

Garanti kosullari, Armstrong Medical'in satin alma tarininde gecerli olan hikidm ve kosullarina uygundur.
Garanti, hastaneye teslim tarihinden itibaren 2 yil streyle gecerli olacak ve onarilan cihazin dogru sekilde
ve bu Kullanim Kilavuzuna uygun olarak kullaniimasi durumunda ortaya cikan parca ve iscilik kusurlarini
kapsayacaktir.
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AquaVENT’ FD140i'ye Genel Bakig

2.1 Calisma prensibi

AquaVENT"® FD140i, bagl bir solunum devresi araciliiyla hastaya ayarlanabilir bir tibbi hava ve oksijen
karisimi ileten elektronik bir gaz akimi kontrol cinazidir. Cihazda 6nceden ayarlanmis alti solunum tedavisi
bulunur;

CPAP

CPAP Paed
CPAP Helmet
BUBBLE-PAP
HFOT
POINT®

Her bir tedavinin aciklamasi icin lUtfen Bolum 3.7 “"Solunum devresi kurulumu” basligina bakin.

Her mod, tedavi &zelliklerine gore dzellestirilmis ayarlar icerir. Cihaz ayrica, siviilag stspansiyonuiceren
bir jet nebulizatoru calistirmak icin tibbi hava akimi saglayan bir nebulizatér cikis baglanti noktasiile
donatilmistir.

AquaVENT® FD140i, sezgisel kullanimi kolaylastiran kullanici dostu dokunmatik ekranli bir araytzle
donatiimistir. Gelismis alarm sistemi ve ileri oksijen algilama teknolojisi birlikte calisarak, hasta bakimini
glvence altina alir. Ayrica cihaz, sebeke elektriginden gecici olarak ayrilmasi durumunda kesintisiz
calismasini saglayacak dahili bir lityum iyon batarya ile donatiimistir.

2.2 Cihaz dlizeni

Armst
Amed.c;.“"g
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AquaVENT’ FD140i'ye Genel Bakig

10

11
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14
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18
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AquaVENT’ FD140i'ye Genel Bakig

Oge  Aciklama

1 Basinc élcimu baglanti noktasi

2 Solunum gazi cikisi

3 Nebulizatér baglanti noktasi

4 Dokunmatik ekran

5 Alarm susturma dugmesi

6 Sebeke elektrigi baglanti gostergesi

7 Batarya durum gostergesi

8 Guc acma/kapama dugmesi

9 Kullanim kilavuzuna/kitapcigina basvurun
10 Sebeke elektrigi girisi

11 USB konnektord

12 Kol

13 Fan cikis

14 Sabitleme pencesi

15 Seri plakasi

16 Tibbi Oksijen girisi

17 Tibbi Hava girisi

18 Asiri basing tahliye valfi

19 Anti-asfiksasyon (bogulma énleyici) hava giris valfi
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2.3 Tedavi modlari teknik 6zellikleri

AquaVENT’ FD140i'ye Genel Bakig

Helmet
CPAP

Sari

40-140

60

21-100

30

Evet

Evet

Hayir

2-25ve
KAPALLI

2

12

20-60

CPAP

(Paed -
Mod Pediatrik)
Arayiiz ekran rengi Gri
Akim arahigi (L/dk) 10-70
Varsayilan akim (L/dk) 20
Oksijen araligi (%) 21-100
Varsayilan oksijen (%) 30
Basing 6lcimii Evet
?Ol-l.ll'llim frekansi (hizi) Evet
olcimii
Nebulizatér ACIK Evet
Basing alarm araligi 2-25ve
(cmH,0) KAPALI
Varsayilan basing alarmi

Diisiik

Varsayilan basing alarmi 12
“Yiiksek”
Apne alarm araligi (sn) 20-60
Varsayilan apne alarm 20

siresi (sn)

20
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AquaVENT’ FD140i'ye Genel Bakig

2.4 Cihaz arayuzU

On panel simgeleri ve gésterge 1siklari

Aciklama

1. Gii¢ kaynagi gostergeleri
-« Gosterge i1siginin yanmasi cihazin AC sebeke glc kaynagina bagli oldugu anlamina gelir
((w ] Gosterge 1siginin sabit yesil yanmasi cihazin dahili batarya ile calistigi anlamina gelir
((w ] Gosterge 1siginin yesil yanip sonmesi dahili bataryanin sarj olmakta oldugu anlamina gelir

o @) Gosterge 1sidinin sabit kirmizi yanmasi dahili batarya sarjinin %20 veya daha dustk oldugu
anlamina gelir

2. Cihazi agma veya kapatma

@ Cihazi agma veya kapatma

3. Alarm susturma

Gosterge 1siginin turuncu yanip sénmesi alarm sesinin susturuldugu anlamina gelir

Gosterge 1siginin sabit turuncu renkte yanmasi alarmin distk dncelikli bir sinyal sesi verdigi
anlamina gelir

Gostergenin turuncu renkte yanip sonmesi, alarmin orta/ytksek 6ncelikli bir sinyal sesi

verdigi anlamina gelir

4. Gaz baglanti noktalari
94. Solunum gazi cikisl
@ Hasta basinci dlcim baglantisi

G4 Nebulizator baglanti noktasi

18 AquaVENT® FD140i Kullanim Kilavuzu Tiirkce 10. Baski



AquaVENT’ FD140i'ye Genel Bakig

Dokunmatik ekran simgeleri

Aciklama

1. Ekran kilidi

Ekran Kilitl

2. Gl kaynagd) ve batarya sarj gostergesi

Cihazin sebeke elektrigi baglantisi kesildi

@Dy
@ %  Dahili batarya seviyesi - sarj ylUzdesi (batarya simgesi ve fisten cekili simgesi arasinda degisir)
Batarya seviyesi %20 veya daha dusuk

Batarya sarj oluyor

Sarjoluyor

3. Genel ayarlar

{g} Genel Ayarlar Meniisi 20- Ekran parlakligi
k4 I .

@ Onceki mentye doénis ﬂa Dil secimi

L D) Tus sesi seviyesi

=28

“\\ Alarm ses seviyesi

4. Tedavi ayarlar

Akim ayarlarini dizenle Tedavi zamanlayicisi
Alarm ayarlarini dizenle Tedaviyi baslat
Yaklasik degeri sec Tedaviyi durdur

Degerikademeli artir Nebulizatér gaz beslemesi kapali

9@ ®pa

Degeri kademeli azalt *c Nebulizatér gaz beslemesi acik

izin verilen minimum deger Solunum gazi degerleri

izin verilen maksimum deger Tedavide simgesi

AVHe B

oy

5. Alarmlar
Uyari - alarm etkinlestirildi

Alarm susturuldu

® >
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3 Cihaz Kurulumu
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Cihaz Kurulumu

3.1 Cihazin paketten cikariimasi
AquaVENT® FD140i paketten cikarildiginda asagidaki parcalar mevcut olmalidir:

AquaVENT® FD140i cihaz
Guc kablosu

Kullanim Kilavuzu

Teknik Kilavuz (opsiyonel)

Yukarida listelenen parcalarin tumd mevcut degilse lUtfen Ureticiyle iletisime gecin.

NOT Cihaziiceren koruyucu ambalaj, servis veya onarimicin cinazin Greticiye geri tasinmasi gerektiginde
kullanilmak Gzere saklanmalidir. Bu, tasima sirasinda cihazin hasar gérmesini énlemek icin gereklidir.

3.2 Montaj

AquaVENT"® FD140i, genellikle serum takili bir hastada kullanilan serum askisi gibi bir direk standina
monte edilecek sekilde tasarlanmistir. Cihaz, dokunmatik ekranin saglik personeli tarafindan rahatca
gorulebilecegi ve erisilebilecegi sekilde monte edilmelidir.

Sabitleme

Maks.

\ 4

Seviye

A DIiKKAT

Cihazi bir serum askisina (direk standina) monte
etmeden 6nce, kolu saat yonunun tersine
cevirerek Sabitleme Pencesini tamamen acin
ve sabitleme pencesinin arkasindaki 4 adet

M5 vidanin tamamen sikildigindan emin olun.

Sabitleme pencesi

Sabitleme pencesi montaj vidalari
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Cihaz Kurulumu

A UYARI

Cihaz, yalnizca en az 10 kg yuk kapasitesine sahip onaylanmis direk standlarina monte edilmelidir.
Cihazin montajini, cihaz tabaniile zemin arasindaki mesafe 1400 mm'yi gecmeyecek sekilde yapin.
Destekleyici direk standinin diz bir zeminde oldugundan emin olun.

Cihazi tasimadiginiz zamanlarda, direk standi tekerleklerinin kilitli oldugundan emin olun.

Guc kablosunun her zaman sebeke elektrigine kolayca baglanabilir oldugundan emin olun. Ayrica acil
bir durumda cihazin sebeke elektriginden kolayca ayrilabileceginden emin olun.

A DIiKKAT

Sabitleme Pencesi kolu, yalnizca O, ve AIR (Hava) giris konektorleriile ayni tarafta
konumlandiriimalidir.

AquaVENT® FD140i dikey bir direk standina monte ediimek Gzere tasarlanmistir; yatay bir direge
monte ediimemelidir.

Cihaz yataga monte ediimemelidir.

Cihaz birisiticil nemlendirici ile birlikte kullaniliyorsa nemlendirme haznesinin yaklasik 600 mm
Uzerine monte ediimelidir.

AquaVENT® FD140i'yi bir direk standina monte edilmis halde tasirken, hareket sirasinda daha fazla
denge saglamak icin cihazi diregin asagisina kaydirin.

Tasima sirasinda, dokulme durumunda muhafazaya su girmemesiicin su torbasi direk standindan
cikariimaldir.

22
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Cihaz Kurulumu
3.3 Gug kaynagl

Sebeke Elektrigine Baglanmasi
Orijinal guc kablosunu cihazin arkasindaki sebeke elektrigi girisine baglayin ve fisi sebeke prizine takin.
AquaVENT® FD140iyalnizca 100 - 240 VAC (50 - 60 Hz) araligindaki sebeke besleme voltajiile kullanimalidir.

A UYARI

o Cihazi sebeke elektrigine baglamadan énce, cihazda gdzle gorulur hasar olup olmadigini kontrol
edin. Cihazda veya guic kablosunda belirgin bir hasar varsa kullanmayin.

° Bu cihaz, koruyucu topraklama iletkeni bulunan bir guc kaynagina baglanmalidir.

Sebeke elektrigi girisi

Cihaz sebeke elektrigine baglandiginda, Sebeke Guc Gostergesi sabit yesil yanar.

Sebeke elektrigi gostergesi

—e
(Cw

O,
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Cihaz Kurulumu

Bataryaile calisma

AquaVENT"® FD140i, sebeke elektrigi kesildiginde veya bozuldugunda strekli glic beslemesi saglayan
dahili bir batarya icerir. Tam sarj oldugunda, dahili batarya tipik tedavi calismasi altinda en az 60 dakika
calisir AquaVENT® FD140i guc kaynagi olarak dahili bataryayr kullanmaya basladiginda, n paneldeki
batarya durum gostergesi sizi bilgilendirir.

Batarya durum goéstergesi asagidaki bildirimleri saglar:

Yanip sénenyesil: Batarya sarji devam ediyor. Batarya, sebeke elektrigi baglandiginda tam sarjli duruma
gelene kadar sarj olur.

Sabit yesil: Batarya tamamen dolu
Sabit kirmizi: Batarya seviyesi %20 veya daha dUsuk

Bataryada kalan sure, ekrandaki batarya seviyesi simgesi araciligiyla gérintulenir. Batarya sarj stresi,
uygulanan tedavi ayarlarina bagli olarak degdisiklik gosterir. Yuksek akim hizlari secildiginde yUk artar ve bu
nedenle batarya gostergesinde gosterilen kalan stire daha kisadir. Sebeke elektrigi kesildiginde, ekrandaki
batarya seviyesi gostergesinin Sebeke Elektrigi Bagl Dedil simgesiyle dontstmli olarak yandigina dikkat
edin. Sebeke Elektrigi Bagl Degil simgesi, sebeke elektrigine en kisa strede baglaniimasi gerektigini hatirlatir.

Tedavi sirasinda alarmlar kullanicryr distk batarya durumuna karsi uyarir. Bekleme (standby) sirasinda
alarm verilmez. Ayrintilar icin lGtfen Bolum 5, "Alarmlar ve Bildirimler” basligina bakin.

Ekran Uzeri Batarya Sebeke elektrigi bagh degil
Seviyesi simgesi simgesi

Aarergisctarfﬂg AquaVENT' FD140i O 9 5 O O O 9 : O 0

18 July 2018 18 July 2018

@ 75% -&P»-

CPAP

CPAP
Helmet

HFOT

Batarya Durum gostergesi

A DIKKAT

o Sarj edilebilir dahili lityum-iyon bataryanin tahmini mri yaklasik 2-3 yildir.

o Lityum-iyon bataryalar, kullaniimadiklarinda veya depolandiklarinda sarj tutma kapasitelerini yavas
yavas kaybeder; bu nedenle batarya sarj durumu rutin olarak kontrol ediimelidir.

o Lityum pilin yeterli egitim almamis personel tarafindan degistiriimesi tehlikeli durumlara yol acabilir.

o Lityum-iyon bataryalar, Ulke ve bolgeye gore degisen bertaraf ve geri dontsim duzenlemelerine
tabidir. Bertaraf etmeden &nce daima gecerli dUzenlemeleri kontrol edin ve bu dizenlemelere uyun.
Ayrintilaricin lUtfen Bolum 11, "Bertaraf" basligina bakin.
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Cihaz Kurulumu

3.4 Gaz beslemesine baglanmasi

Tibbi Oksijen (O,) ve Tibbi Hava (AIR), cihazin arkasinda bulunan NIST konnektorleri araciliiyla cinaza
baglanrr.

NOT: Hastanin tedavisine baslamadan énce kullanici, 270 - 600 kPa araligindaki bir besleme basinciyla
hem Hava hem de Oksijenicin 140 L/dk'ya varan tepe akimlarina ulasilabilecedini dogrulamalidir.

. D

O, girisi

Tibbi Hava girisi

A UYARI

o Yalnizca onaylanmis tibbi gaz hortumlarini kullanin.
o Tedaviye baslamadan énce O, ve Hava besleme baglantilarinda kacak olup olmadigini kontrol edin.
° AquaVENT® FD140iyalnizca tibbi sinif Hava ve Oksijen ile calistiriimalidir.

3.5 Gaz beslemesiarizasi

O, gaz beslemesi arizasi durumunda cihaz, O, gaz beslemesinin arizalandigini gésteren bir alarm bildirimi
ve tedaviye yalnizca hava beslemesiile devam etmeden dnce onay isteyen bir bildirim gésterir. O, gaz
beslemesi arizalanirsa cihaz FiO,'yi otomatik olarak %21 degerine ayarlar.

AIR (Hava) beslemesi kaybi durumunda, cihaz FiO,'yi otomatik olarak %100 degerine ayarlar. Cihaz, Hava
beslemesinin arizalandigini gdsteren bir alarm bildirimi ve tedaviye yalnizca Oksijen beslemesiile devam
etmeden énce onay isteyen bir bildirim gosterir. ligili alarmlarin ayrintilariicin litfen Bolum 5 Alarmlar

ve Bildirimler basligina bakin. Ayrica lUtfen belirli hastalara %100 Oksijen verilmesinin genis kapsamli
kontrendikasyonlarini da dikkate alin.

3.6 Tek gazla calisma
AquaVENT® FD140i tek bir gaz beslemesiile calistirilabilir. Bir AIR (Hava) beslemesi bagl degilse FiO,

otomatik olarak %100'e ayarlanacaktir. Bir O, beslemesi mevcut degilse FiO, otomatik olarak %21'e
ayarlanacaktir. ligili alarmlarin ayrintilariicin lutfen Bolim 5 "Alarmlar ve Bildirimler” basligina bakin.
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Cihaz Kurulumu

3.7 Solunum devresi kurulumu

AquaVENT"® FD140i, Armstrong Medical solunum devreleri ve bilesenleriile kullaniimalidir. Daha fazla
bilgiicin Ek 2, "Aksesuarlar” basligina bakin. Spesifik tedavi modu akim ve basinc araliklariicin lutfen Bolum
8'deki "Tedavi Modu Teknik Ozellikleri” tablosuna bakin.

Bir solunum devresini baglamadan énce solunum gazi cikisini, Oksijen girisini ve Tibbi hava girisini kapatan
baglanti noktasi kapaklarini cikarin.

NOT: Baglanti noktasi kapaklari, cihaz servis veya onarim icin tasinirken kullaniimak tizere saklanmalidir.
Bu, tasima sirasinda toz ve kir girisini dnlemek icin gereklidir.

A DIiKKAT

Hasta devresi solunum hatlarinin buktlmediginden veya baska bir sekilde engellenmediginden emin olun.
Aksi takdirde cihaz icinde basing birikimi olusabilir.

Nebulize ilag uygulamasi
AquaVENT® FD140i nebulizator fonksiyonunun kullanimina iliskin talimatlar icin lttfen Boltm 4.13
“Bir nebulizasyon sistemiile kullanim” basligina bakin.

3.8 Isiticil nemlendirici kullanimi
Helmet CPAP tedavi modu disindaki tm solunum devrelerinde aktif nemlendirme kullaniimalidir.

AquaVENT® FD140i, 80601-2-74 standardina uygun herhangi bir isiticil nemlendiriciyle birlikte
kullanilabilir.

A UYARI

Nemlendirme haznesinden gelen suyun AquaVENT® FD140i'ye girmesini dnlemek icin asagidaki
talimatlara uyulmalidir:

o Isttici nemlendirici, AquaVENT® FD140i'nin yaklasik 600 mm altina yerlestirimelidir.

o Aktif nemlendiriciyi solunum devresinden cikarirken, dnce hortumu AquaVENT® FD140i'den ayirin.
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Cihaz Kurulumu
AquaVENT® FD140i kullanilabilir alt moda sahiptir; CPAP, CPAP Paed., CPAP Helmet, Bubble-PAR, HFOT
ve POINT®. Her mod icin solunum devresi dizenlemeleri bu bolimde ézetlenmistir.
CPAP

Surekli Pozitif Hava Yolu Basinci (CPAP) tedavisi, spontan soluyan hastada inspirasyon ve ekspirasyon
sirasinda hedeflenen pozitif hava yolu basincini korur.

CPAP solunum sisteminin énerilen kurulumlari:

Baglantiyr FD140i ( N

kesin | Solunum Filtresi
A G-

3
5

Oksijen analizori

Nemlendirme : H Ot
: i i icin T-parcasi

haznesi cikisina
baglayin

Emniyet asiri basing
valfi

Nemlendirme
= Hatti Nemlendirme

Hasta PEEP haznesi
valfi
Basing
izleme hatti
Nemlendirme
haznesi girisine
baglayin
Isitmali

nspiratuar hat

Ekspiratuar hat

Hasta arabirimi,

Stirekli akim (flow- P g
ylz maskesi

by) tasarimi veya ilag
nebulizasyonuicin
T-parcasi secenegi

Hasta arabirimine |
baglayin
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CPAP Paed. (Pediatrik)

Cihaz Kurulumu

CPAP Pediatrik modu prensipte yetiskin CPAP ile aynidir, ancak pediatrik hastalar icin uygun bir aralikta gaz

akimi saglar.

CPAP solunum sisteminin énerilen kurulumlar:

FD140i (

Solunum Filtresi

I
e

Baglantiyi
kesin
—o—p>
Nemlendirme \ ; :
haznesi cikisina : I
baglayin :
Hasta PEEP
valfi
Basing
izleme hatti
Isitmali
£ Inspiratuar hat
Ekspiratuar hat
Hasta arabirimine
baglayin
28

\

Oksijen analizori
H icin T-parcasi

valfi

Nemlendirme
= Hatti

Nemlendirme
haznesi

Nemlendirme
g haznesigirisine
baglayin

Surekli akim (flow-by)
tasarimiveyailag
nebulizasyonuicin
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Helmet CPAP

Cihaz Kurulumu

AquaVENT® FD140i, CPAP helmet tipi maske araciligiyla non-invaziv ventilasyonu destekler.

Helmet CPAP solunum sisteminin énerilen kurulumlarr:

Baglantiyi

kesin
A G-

A UYARI

FD140i

Secenek: Helmet
tipi maskeye :
dogrudan baglanti

Basing izleme valfi

Basing izleme hatti

hatti

inspiratuar hat

Hasta arabirimine
baglayin

Hasta PEEP valfi

|
N ./ Hasta arabirimi,
//& helmet tipi maske
“d >

Emniyet agir basing

Solunum Filtresi

Oksijen analizéra
icin T-pargasi

o CO, gerisolunumunu énlemek icin, gerekli akimi CPAP helmet tipi maske Ureticisi tarafindan
saglanan talimatlara gére ayarlayin.

° Hiperkapnik hastalarda CPAP helmet tipi maskeler kullanildiginda, CO, geri solunumunu &nlemek
icin akim ayarlamalari yaparken hastayi yakindan izleyin.

o CPAP helmet tipi maskeler minimum bir calisma basinci gerektirebilir. CPAP Helmet tipi maske
Ureticisinin Kullanim Talimatlarina basvurun. Onaylanmis CPAP helmet tipi maskeler hakkinda daha
fazla bilgiicin Bolum 11.2 "Ek 2 - Aksesuarlar” basligina bakin.
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Yiiksek Akimli Oksijen Tedavisi (HFOT)

Cihaz Kurulumu

Yuksek Akimli Oksijen Tedavisi, hastaya yUksek akim hizlarinda (20-70 L/dk) Oksijen/Hava karisiminin

uygulandigi bir solunum destegi seklidir.

HFOT solunum sisteminin 6nerilen kurulumlart:

FD140i [

Baglantiyi \

kesin \
A ‘

Nemlendirme
haznesi cikisina

baglayin LZ2

Solunum
Filtresi

Isitmall
inspiratuar hat

Nemlendirme Hatti

Oksijen analizéri
icin T-parcasi

Nemlendirme haznesi
girisine baglayin

Hasta arabirimi,
nazal kandl

A UYARI

S T ——
mé%tcé’.‘,.qf

Hasta arabirimi, Hazneli trakeostomi
ylksek akim kantili

Kazara olusabilecek basing tepe degerlerini dnlemek icin, gerekli akim hizini nazal kanul Ureticisi tarafindan

saglanan talimatlara gore ayarlayin.
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Cihaz Kurulumu
POINT®

POINT® (Peri-Operatif instflasyonlu Nazal Tedavi), peri-operatif ddnem boyunca (ameliyat strecinde)
hastayi desteklemek amaciyla, nemlendirilmis yUksek akimli nazal tedavi uygular.

POINT® solunum sisteminin énerilen kurulumlari:
Baglantiyi

FD140i (
kesin

——p- ‘

Nemlendirme
haznesi cikisina
baglayin |

Solunum
Filtresi

Isitmali
inspiratuar hat

Nemlendirme haznesi

Nemlendirme Hatti

Oksijen analizori
icin T-parcasi

Nemlendirme haznesi
girisine baglayin

I

asta arabirimine
adlayin

o

Hasta arabirimi,
nazal kandil

A UYARI

Kazara olusabilecek basing tepe degerlerini dnlemek icin, gerekli akim hizini nazal kanul Ureticisi tarafindan
saglanan talimatlara gore ayarlayin.
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Cihaz Kurulumu
Bubble-PAP

Bubble-PAP, dogum agirligindan 10 kg'a kadar olan spontan soluyan hastalara nemlendiriimis solunum
destegi saglamak icin glivenli, tutarli ve dogru bir yontem sunar. Bu tedavi, hava yolunun kapanmasini dnler
ve fonksiyonel rezidtel kapasiteyi korur.

Bubble-PAP solunum sisteminin dnerilen kurulumu:

FD140i

Baglantiyi

kesin
e @

Nemlendirme haznesi :
cikigina baglayin l_’

|
CPAP jeneratoru
(T fe,{,(////
Emniyet agin
basing valfi
Su tutucu Nemlendirme

haznesi

Hasta arabirimine
baglayin

A UYARI

° Kazara olusabilecek basing tepe degerlerini dnlemek icin, gerekli akim hizininazal kantl dreticisi
tarafindan saglanan talimatlara gére ayarlayin.
o BUBBLE-PAP modunun kullanimi sirasinda cihaz hava ve oksijene bagl olmalidir.
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4 AquaVENT"
FD140i'nin Kullanimi
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AquaVENT" FD140i'nin kullanimi

4.1 Cihazin aciimasi
AquaVENT”® FD140i, ACMA/KAPAMA digmesine basilarak acilabilir.

NOT: Cihaz her acildiginda otomatik bir sistem testi yapilir.
Ayrintilaricin [itfen "Otomatik Kontrol” bolimine bakin.

A UYARI

Bagli bir solunum devresine halihazirda bir hasta baglysa cihazi
acmayin. Hastayi cihaza yalnizca sistem testi yapildiktan ve

AGMA/ gerekli tedavi ayarlari secildikten sonra baglayin.
KAPAMA
Digmesi

4.2 Cihazin kapatiimasi

AquaVENT"® FD140i, ACMA/KAPAMA dugmesine basilarak ve Onay simgesine dokunup komut
onaylanarak kapatilabilir. X simgesi secilirse dnceki ekrana donersiniz. AquaVENT® FD140i,
ACMA/KAPAMA dugmesiyaklasik 5 saniye basili tutularak kapatilabilir.

16:29.35

9F

NOT: AquaVENT® FD140i tedavi modundayken kapatilabilir ACMA/KAPAMA simgesine bastiginizda
bir Kapanma onay mesaji gérunur. Kapatmaya devam etmek icin onaylayin veya kapatma istegini
iptal etmekicin X simgesine basin. Tedavi modunu sonlandirma hakkinda daha fazla bilgiicin [Utfen
Tedavinin durdurulmasi bélimune bakin.
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4.3 Bos batarya nedeniyle otomatik kapanma
Sarj edilebilir dahili bataryanin derin desarj nedeniyle hasar gérmemesiicin, kapanma esigine (batarya

seviyesi gostergesi %0) ulasildiginda cihaz tum elektrikli ve pnématik fonksiyonlari kapatir ve 120 saniye
boyunca asagidaki mesaji géruntuler:

Ohr 0Tmin

Bu 2 dakikalik stre icinde AquaVENT® FD140i'yi sebeke elektrigine yeniden baglayarak tim fonksiyonlarla
calismaya devam edebilir veya ACMA/KAPAMA digmesine basarak cihazi kapatabilirsiniz. Bunlarin
hicbirini yapmazsaniz, AquaVENT® FD140i 2 dakikalik strenin sonunda otomatik olarak kapanir.
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4.4 Otomatik kontrol

Sistem testi, ACMA/KAPAMA digmesine basildiktan sonra otomatik olarak baslar ve yaklasik 10 saniye
sUrer. Bu sure zarfinda, arka planda sistem testi calisirken bir Armstrong Medical logosu g&sterilir.
Herhangi bir sorun/ariza varsa Self Check Results (Otomatik Kontrol Sonuclari) ekrani gosterilir. Sistem
testi sirasinda herhangi bir sorun/ariza bulunmazsa cihaz OXYGEN Sensor Calibration (OKSIJEN Sensoru
Kalibrasyonu) menusunu gorintuler. Sistem testleri, isletim yaziliminin ve elektronik ile pnématik
modullerin hatasiz calisip calismadigini kontrol eder.

Self Check Result

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Calibration O, Flow a
Calibration O Flow b
Calibration O, Flow ¢
Calibration O, Flow d
Calibration O Flow e
Calibration Air Flow a
Calibration Air Flow b
Calibration Air Flow ¢
Calibration Air Flow d
Calibration Air Flow e
Calibration O, Sensor
Calibration PP Sensor

AC Supply
Battery

Battery Charge
Bv

Supply Air
Supply O,

0, Sensor
Sensor PP Defect
Mem Rd/\r
RTC

Button Held

Self Check Result

Self Check Results (Otomatik Kontrol Sonuclari) Ekrani

Self Check Results (Otomatik Kontrol Sonuclari) ekraninda, Supply Air (Hava Beslemesi) veya Supply O,
(O, Beslemesi) arizasi disinda herhangi bir kritik ariza géruntulenirse tim kritik arizalar giderilene kadar

cihaz calismayacaktir.

NOT:

° Hem AIR (Hava) Beslemesihem de O, Beslemesiicin kritik bir ariza tespit edilirse gaz
beslemelerinden biri veya her ikisi yeniden baglandiginda cihaz baslatilabilecektir.
o AC sebeke baglantisi kesilirse cihaz dahili batarya glctyle baslatilabilir.

A DIKKAT

Onarim yalnizca yetkili bir servis teknisyeni tarafindan yapiimalidir.
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4.5 Oksijen sensorU kalibrasyonu

Otomatik kontrolden sonra asagidaki OXYGEN Sensor Calibration (OKSIJEN Senséru Kalibrasyonu) ments
goruntulenir. O, sensoérinin kalibre edilmesi gerekiyorsa Yes (Evet), gerekmiyorsa No (Hayir) secenegine
basin. Cihazin paramanyetik O, sensori harekete duyarlidir. Uretici, cihazin tasinmasindan sonra veya
herhangi bir sekilde sert kullanima maruz kalmasi durumunda O, sensérlerinin kalibre edilmesini dnerir.

Oxygen Sensor Calibration

Do you want to calibrate sensor?

Note: this process will take 75s

Kalibrasyon proseduru 75 saniye surer. Ekrandaki bir geri sayim sayac, kalibrasyon prosedtrindn
tamamlanmasina ne kadar sure kaldigini gosterir.

Kalibrasyon islemiicin hem AIR (Hava) hem de O, gazi beslemesi gereklidir. Kalibrasyon baslatildiginda
gaz beslemelerinden herhangi biri mevcut dedilse ekranda Calibrate Failure (Kalibrasyon Basarisiz) mesaji
goruntulenir.

A UYARI

Kalibrasyon rutinine baslamadan dnce, hastanin cihazla baglantisinin kesildiginden emin olun.

A DIKKAT

o O, kalibrasyonu sirasinda sebeke elektrigi fisini cekmeyin.
° Kalibrasyon baslatildiktan sonra, kalibrasyon proseduri tamamlanana kadar dokunmatik ekran devre
disi kalr.

NOT: Ortam havasi O, sensoérU kalibrasyonunu etkileyebilir; bunu énlemek icin gaz cikis baglanti noktasina
bir hortum baglayin.
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4.6 Tedavi modu secimimenusu

Therapy Mode Selection (Tedavi Modu Secimi) menlst mevcut alti tedavi modunu gésterir. Bu modlar
CPAP, CPAP Paed., CPAP Helmet, BUBBLE-PAP. HFOT ve POINT “'tir. Hgili Tedavi Modu dugmesine
dokunarak istenen modu secin ve devam etmek icin OK (Tamam) digmesine basin. Asagida gosterilen
ornekte CPAP secilmistir.

CPAP
Paed
CPAP Bubble
Helmet PAP

HFOT

Tedavi modlari ézellikleri hakkinda daha fazla bilgiicin Bslim 8.2 "Tedavi Modlari Teknik Ozellikleri” bashgina
bakin.
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4.7 Akim ayarlari menusu

Flow Setting (Akim Ayarlar) mendsu, tibbi hava akim hizini ve hastaya uygulanan oksijen konsantrasyonunu
ayarlamaniza olanak tanir. Ornek olarak CPAP modu kullaniimistir.

Akim hizlar, isaretci simgesi (1) ve ince ayar icin +/- (2) dugmeleri kullanilarak secilir. Secilen tedaviicin
maksimum ve minimum degerler Gcgen isaretcilerle (3) belirtilir.

NOT: Tedavi modundan cikildiginda maksimum ve minimum akim hizlari ve oksijen konsantrasyonu

onceden ayarlanmis varsayilan dederlere déner. Akim hizlari ayarlandiginda, devam etmek icin OK
(Tamam) dugmesine basin.
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4.8 Alarm ayarlarimenusu

Alarm Settings (Alarm Ayarlari) mentsu, kullanicinin hasta alarmlarinin ne zaman etkinlesecegini
belirlemesine olanak tanir. Kullanic, isaretcileri ve +/- digmelerini kullanarak alarmlari asagidakiler icin
istenen ayara getirebilir:

° CPAP basinci
o Apne gecikmesi
o Maksimum solunum hizi

Ornek olarak CPAP modu kullaniimistir.

CPAP pressure (CPAP basinci)

Ust dlcek yuiksek basing alarm ayarini secmek icin kullanilir, alt dlcek ise distk basing alarm ayarini
duzenler. Basing, 1 cmH,O'luk kademelerle degistirilebilir. Yiksek ve disUk basing alarmlari, isaretci “off
(kapal) konumuna getirilerek kapatilabilir.

"

Apnoea (Apne)

Apne olaylarinin izlenmesi tic asamada gerceklesir: Stabilizasyon suresi, Gecikme suresive Normal
solunum.

Apne alarmi tedavinin ik 60 saniyesi boyunca (Stabilizasyon suresi) etkinlesmez. Stabilizasyon stresinin
son 12 saniyesiicinde bir apne olay meydana gelirse alarm 60. saniye isaretinde bildirilir ve etkinlestirilir
(bu gibi durumlarda, muteakip bir gecikme suresi yoktur). Apne alarminin etkinlestiriimesi, 60 saniyelik
stabilizasyon sUresinden sonra, +/- dugmeleri ayarlanarak 1 saniyelik artislarla 20 - 60 saniye daha
geciktirilebilir (Gecikme suresi). Gecikme suresinin son 12 saniyesinde bir apne olayi meydana gelirse
gecikme suresinin sonunda bildirilir ve apne alarmi etkinlestirili. Gecikme stresini normal solunum evresi
(Normal solunum) izler. Normal solunum evresi sirasinda apne alarmi, aktif tedavi sirasinda 12 saniye veya
daha uzun bir stire boyunca nefes algilanmadigini bildirir.

F Max (F Maks)

Solunum hizi, +/- digmeleriile "Off" (Kapali) konumundan dakikada 60 nefese kadar 5 saniyelik artislarla
ayarlanir. Uygun alarm ayarlari yapildiginda OK (Tamam) dugmesine basarak devam edin.
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4.9 Genel ayarlar menusu

Genel ayarlar menUsiine genel ayarlar digmesi araciligiyla erisilebili. Onceki mentye dénmek icin geri dén
dugmesini kullanin.

{‘é} Genel Ayarlar Diigmesi Geri D6n Digmesi

Genel Ayarlar MenUsU; saat, tarih, alarm sesi seviyesi, tus sesi seviyesi, ekran parlakligi ve dil ayarlarinin
yapilmasina olanak tanir.

9 : 2
LY
@ o
50%  50% 50%

Feb

—

s 0s
L i)

.a

‘))) Tus sesi seviyesi
L]

+ve - dugmeleriile dokunmatik ekran ses seviyesini gerektigi gibi ayarlayin.

‘\\\ Alarm ses seviyesi
M +ve - dugmeleriile alarm ses seviyesini gerektigi gibi ayarlayin.
Not: Cihaz yeniden baslatildiginda, alarm ve tus sesi seviyeleri %50 varsayilan degerine geri
doner.
\6: Ekran parlakhgi
oS

+ve - dugmeleriile ekran parlakligini gerektigi gibi ayarlayin.
Not: Cihaz yeniden baslatildiginda ekran parlakligi dnceki ayari korur.

aa Dil secimi
+ve - digmeleriile dili secin.
Mevcut diller: Ingilizce, Aimanca, Arapca, Endonezce, Felemenkge, Fince, Fransizca,
Ispanyolca, Isvecce, Italyanca, Lehce, Letonca, Norvecce, Portekizce, Romence, Turkee,
Vietnamca, Yunanca..

Saat ve Tarih

Gerektigi gibi ayarlamak icin + ve - tuslarini kullanin.
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4.10 Tedavi menusu

Tedavi menusu kullanicinin sunlari yapmasini saglar:

o Hastanin solunum aktivitesini gercek zamanli olarak izlemek

o Secilen akim seviyelerini goruntulemek ve akim ayarlarina erismek
° Nebulizatdér gaz akimini acmak veya kapatmak

o Tedavi suresini tutmak

o Aktif alarmlariizlemek

Ornek olarak CPAP modu kullanimuistir.

Oge  Aciklama

1 Hasta solunum hizi ve CPAP basinci gosterge penceresi

Hasta solunum dalga formu

Hasta gaz akimive oksijen ayarlari digmesi

Nebulizatér fonksiyonu digmesi

Alarm ayarlari dugmesi

O 0w N

Tedavi zamanlayici dugmesi

NOT: AquaVENT® FD140i kullanici araytizt ekraninda, ayarlara erisim saglayan dugmeler yuvarlak koseli
(6r. Oge 3), yalnizca bilgi géruntileyen pencereler ise keskin koselidir (6r. Oge 1).
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Hasta solunum hizi ve CPAP basinci gésterge penceresi

(Oge 1)'de goruntilenen CPAP basinci, 7 saniyelik bir stre icindeki ortalama Hasta Basincidir ve cmH,O
cinsinden goéruntulenir.

RR (Solunum Hizi), 6nceki 3 hesaplanmis RR hizinin ortalama degeridir. (10 saniye boyunca nefes
algllanmazsa RR dederi dUstk RR'yi canli hesaplanan bir deger olarak yansitacak sekilde giincellenmeye
baslayacaktir)

Hasta solunum canliizi/grafigi (6ge 2), CPAP basincini ve solunum hizini 7,1 saniye Uzerinden gercek
zamanli olarak sunar. DlsUk ve yUksek basing icin secilen alarm ayarlari, grafik izinin sag tarafinda ve
grafik izerindeki beyaz serit ile belirtilir. Izin genligi (Y ekseni) hava basincini gésterir ve dalganin periyodu
(X ekseni) solunum hizini gésterir.

Tedavi akim ayarlari diigmesi

Akim ayarlari, tedavi menUsUtinden ayarlanabilir. Akim ayarlarini dizenlemek icin hasta akim ayarlari
dugmesine basin; akim ayarlari menusu acilacaktir. Gerekli degisikligi yapin ve tedavi menUsu sayfasina
dénmek icin OK (Tamam) dugmesine basin.

Nebulizatér gazt ACMA/KAPAMA diigmesi

Nebulizatér hava akiminragmak icin nebulizator digmesine basin. Acildiginda nebulizatér simgesinin
yesile dondugune dikkat edin. Nebulizator fonksiyonu hakkinda daha fazla bilgiicin bolim 4.13'e bakin.

Alarm Ayarlari Digmesi

Alarm ayarlarini tedavi mentstnden duzenlemek icin alarm ayarlari dugmesine (6ge 5) basin; alarm
ayarlarimenuUsu acllacaktir. Gerekli degisikligi yapin ve tedavi menusU sayfasina dénmek icin OK (Tamam)
digmesine basin.

Tedavi Zamanlayici diigmesi

Tedavi zamanlayici dugmesi, zamanlayicinin duraklatildigi veya sifirlandigi streler haric olmak Uzere,
secilen tedavinin aktif oldugu streyi géruntuler. Zamanlayici tedavi durdugunda durur ve tedavi

yeniden baslatilirsa, zamanlayicinin duraklatildigi veya sifirlandigi stireler haric kimulatif tedavi stresini
goruntuleyerek tekrar baslar. Zamanlayiclyr duraklatmak icin tedavi zamanlayicr digmesine bir kez

basin. Ardindan zamanlayiclyl devam ettirmek icin tedavi zamanlayici digmesine bir kez daha basin.
Zamanlayiclyi sifirlamak icin iki saniye basil tutun. Sifira ddnecektir. Tedavi modu secimi menusinden
alternatif bir tedavi secildiginde zamanlayicinin otomatik olarak sifira dénecegine dikkat edin. Akim veya
oksijen konsantrasyonu ayarlari degistirilir ancak mod degistirimezse zamanlayici fonksiyonu etkilenmez
ve sifirlanmadan normal sekilde devam eder.
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4.11 Tedavinin baslatiimasi

Kullanici tedavi kurulumundan memnun oldugunda, yan cubuk menUstnde bulunan Start therapy (Tedaviyi
baslat) dugmesine basarak tedaviyi baslatin. Ornek olarak CPAP modu kullaniimistir.

@ Start therapy (Tedaviyi baslat) diigmesi

Start therapy (Tedaviyi baslat) digmesine basildiginda, kullanici tedaviye baslamak istedigini onay eylem
penceresi araciligiyla dogrulamalidir.

A UYARI

o Tedaviye baslamadan &nce tum tedavi ayarlarinin hasta icin uygun oldugundan emin olun.
o Gaz akimi baslayana kadar hastayi solunum devresine baglamayin.
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4.12 Tedavinin durdurulmasi

Tedaviyi durdurmak icin yan cubuk menustnde bulunan Stop therapy (Tedaviyi durdur) digmesine basin.
Ornek olarak CPAP modu kullanimistir.

® Stop therapy (Tedaviyi durdur) diigmesi

Stop therapy (Tedaviyi durdur) digmesine basildiginda, kullanici tedaviyi durdurmak istedigini onay eylem
penceresi araciligiyla dogrulamalidir.

45 AquaVENT® FD140i Kullanim Kilavuzu Tiirkce 10. Baski



AquaVENT" FD140i'nin kullanimi
4.13 Bir nebulizasyon sistemiile kullanim

AquaVENT"® FD140i, tedavi sirasinda solunum devresine tibbi aerosol eklemek icin bir jet nebulizatér ile
birlikte kullanilabilir. Nebulizator fonksiyonu tedavi aktif degilken kullanilamaz. Onaylanmis nebulizatorler
hakkinda daha fazla bilgiicin bolum 11.2 Ek 2, "Aksesuarlar" basligina bakin. Nebulizator 6 L/dk +/- 2 L/dk
basinclihava saglar.

Nebulizatér fonksiyonu tedavi kurulumu sirasinda énceden secilebilir veya alternatif olarak tedavi
basladiktan sonra etkinlestirilebilir. Nebulizatér dugmesi (1), nebulizatoér gaz akiminiagmak ve kapatmak
icin kullanilir. Nebulizasyon aktif oldugunda nebulizatoér simgesi yesile doner.

Ornek olarak CPAP modu kullanimistir.

NOT: Nebulizator fonksiyonu Helmet CPAP ve Bubble-PAP modlarinda kullanilamaz.

Nebulizator Nebulizator
fonksiyonu fonksiyonu
kapall acik
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Aktif oldugunda, nebulizatér fonksiyonu solunum devresine tibbi hava ekler. Sonuc olarak, hastaya secilen
O, konsantrasyonunu saglamak icin, nebulizator fonksiyonu acildiginda gaz karistirici ayarlari otomatik
olarak ayarlanir. Nebulizatérin calismasiicin en az 10 L/dK'lik bir tedavi gazi akim hizi gerekir.
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4.14 Dokunmatik ekran kilidinin acilmasi

Ekrana 30 saniye boyunca dokunulmadiginda ekran kilitlenir ve yan cubuk menutsutnde kilit agcma digmesi
gérunar.

Kilidi A¢ Digmesi

Yan Cubuk MenUsU

17:42.40
15 Feb 2021
CPAP |
Paed Shr 11:20%
CPAP Bubble
Helmet PAP

HFOT

Ekran kilidini agcmak icin Kilidi A¢ digmesine basin, ardindan onay digmesini secerek islemi onaylayin.

(—F 100%
C ed

Charg

Unlock Screen

Confirm Action .
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5.1 Alarm gostergesi dugmesi

Bir alarm aktif oldugunda, dokunmatik ekranda Alarm Géstergesi Dugmesi (1) géruntulenir. Alarm
Gostergesi Dugmesinin rengi alarm énceligini belirtir; kirmizi orta éncelikli alarmlar icin, sari ise dusuk
oncelikli alarmlar icin kullanili. CPAP modu icin érnek:

Aktif alarmin aciklamasi (2) ve ilgili Alarm Tanimlama
Numarasi (3) da Alarm Gostergesi Dugmesiicinde
yer alir. Birden fazla alarm ayni anda aktifse Alarm
Gostergesi Dugmesi alarmlar arasinda gecis yapar
ve her bir alarm aciklamasini ve ilgili gdsterge
numarasini 2 saniye boyunca géruntuler.

Diistik Oncelikli Alarm Orta Oncelikli Alarm  Yiiksek Oncelikli Alarm
Gostergesi Digmesi GOstergesi Dlgmesi Géstergesi Digmesi

NOT: Tedavi Menusunden uzaklasildiginda (6rnegin tedavi aktifken akim veya alarm ayarlari diizenlenirken)
bir alarmin ¢calmasi durumunda, alarm durumunu belirlemek icin lUtfen aktif Tedavi Menustne
donun.

5.2 Alarmin onaylanmasi

Alarm durumu ortadan kalkarsa alarm sesi durur ve gosterge dugmesi
Acknowledge Alarm (Alarmi Onayla) mesajini gértntuler. Yandaki sekle
bakin. Alarm gostergesi diugmesine basarak alarmi onaylayin.

NOT: Birden fazla alarm ayni anda aktifse alarm bildirimleri ddngtsinin
herhangi bir asamasinda alarm géstergesi dugmesine basmak,
ortadan kalkan alarm durumlariyla ilgili tim alarmlar onaylayacaktir.

Alarm Gostergesi Diugmesi
Acknowledge Alarm
(Alarmi Onayla)
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5.3 Alarm sesinin susturulmasi

Tedaviici alarm

Alarm sesi, cihazin 6n panelindeki (5) Alarm Sesi Susturma Dugmesine basilarak susturulur. Bu dugmeye
basmak bir onay eylem penceresini etkinlestirecektir. Bu eylem onaylandiginda, alarm sesi iki dakika
boyunca susturulur.

Charging

‘ On panel Alarm Susturma
Alarm susturma onay eylemi Dugmesive Alarm Susturma
Gostergesi

Bir alarm susturuldugunda ekrandaki Alarm Géstergesi Dugmesi alarm
susturma sembolUnu ve iki dakikalik bir geri sayim sayacini gortntuler.
(sekil). Ayrica, bir alarm susturuldugunda cihazin 6n panelindeki Alarm
Susturma Gostergesi Simgesi (6) turuncu renkte yanip séner.

Alarm durumu 2 dakikalik bir sUre icinde cozUlmezse alarm sesi yeniden
etkinlesir. Her alarm toplam 10 kez susturulabilir, 10. seferden sonra sesli
alarm tekrar susturulamaz.

Susturma etkinlestirilmis
Alarm G&stergesi Diigmesi

Silence System Alarm

. Confirm Action .

Tedavi digi alarm

Alarm penceresi otomatik olarak gérunur, ekrandaki "« " diigmesiise sesi temizler (susturur). " % " alarmi
kisa bir streligine temizler.

5.4 Alarm ses seviyesi ayarl

Alarm sesi seviyesi kullanici tercihine gére ayarlanabilir, daha fazla bilgiicin Bolim 4.9 "Genel Ayarlar
Menusu" basligina bakin.
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5.5 CPAP Dusuk Basing Alarmi (P Min) akim ayarlarinin gecersiz kilinmasi

CPAP modunda Dusuk Basing Alarmi (P Min) durumunda, akim gecersiz kilma fonksiyonu kullanilabilir hale
gelir. Bu, akim ayarlart dugmesinin etrafindaki sari bir cerceve ile belirtilir.

CPAP 34316

O« g

Charging
3 ] 5°""H o

Sari cerceve Ddsik basing alarmi

Sari cerceve mevcutken akim ayarlar digmesine basilirsa CPAP Flow Setting Override Menu (CPAP Akim
Avari Gecersiz Kilma MenusU) géruntulenir. Akim hizini gerektigi gibi artirin ve OK (Tamam) digmesine
basin. istendiginde, bu eylemi onaylayin.

60 L/dk'dan 80 L/dk'ya artis 6rnegi asagida gosterilmistir.

CPAP - Flow Setting - Override

[} 100%
FLOW L/min Charged

0 20 40 60 80 100 120 140
» @ 4
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Akim gecersiz kilma fonksiyonu aktif oldugunda, akim ayarlari digmesinin etrafindaki sari cerceve yanip
soéner.

Acknowledge
Alarm

Yanip sénen sari cerceve

NOT: Artan akim P Min alarm durumunu ortadan kaldirirsa gosterge dugmesinde "Alarm Acknowledge”
(Alarmi Onayla) P Min Alarm bildirimi gortunar.

Akim gecersiz kilma isleminden orijinal ayarlara ddnmek veya gecersiz kilma ayarlarini baska bir degere
ayarlamak icin, akim ayarlar dugmesine basin ve secilen eylemi onaylayin.
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5.6 Alarm turleri

Alarmlar ve Bildirimler

Asagidaki tablo, AquaVENT® FD140i'de bulunan tim alarm turlerini, alarm durumu ve ilgili dizeltici eylem
ile birlikte tanimlar. Alarm tanimlama numaralari (ID) ve alarm dncelikleri de listelenmistir.

Alarm Mesaji

Alarm
Tanimlama
No.

Mem Rd/
Wr (Hafiza
Okuma/
Yazma)

RTC

Calibration
O, Flowa
(Kalibrasyon
O, Akimia)

Calibration
O, Flowb
(Kalibrasyon
O, Akimib)

Calibration
O, Flowc
(Kalibrasyon
O, Akimi ¢)

Calibration
O, Flowd
(Kalibrasyon
O, Akimid)

Calibration
Air Flow a
(Kalibrasyon
Hava Akimi a)

Calibration
Air Flow b
(Kalibrasyon
Hava Akimi b)

Calibration
Air Flow ¢
(Kalibrasyon
Hava Akimic)

Calibration
Air Flow d
(Kalibrasyon
Hava Akimid)

Calibration
O, Sensor
(Kalibrasyon
O, Sensoru)

10
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Alarm
Onceligi

Alarm Durumu

Diizeltici Eylem

Notlar

FLASH hafiza
arizalandi

Sistemi yeniden baslatin.
Ariza devam ederse
onaylanmis servis merkezine
jade edin

Cihazin dahili saati
duzgun calismiyor

Onaylanmis servis
merkezine iade edin

Oksijen 0 - 10 L/dk
kalibrasyon verisi

Cihazi yeniden kalibre edin

Yeniden kalibrasyon sonrasi
alarm temizlenmezse
cihazi onaylanmis bir servis

alinamiyor merkezine iade edin
Oksijen Yeniden kalibrasyon sonrasi
_10 ~30 L/dk_ ) Cihaziyeniden kalibre edin ) alarm temlz\enmezse )
kalibrasyon verisi cihazi onaylanmis bir servis
alinamiyor merkezine iade edin
Oksijen Yeniden kalibrasyon sonrasi
".Y’O ~80 L/dk. . Cihazi yeniden kalibre edin ) alarm temlz\enmezse )
kalibrasyon verisi cihazi onaylanmig bir servis
alinamiyor merkezine iade edin
Oksijen Yeniden kalibrasyon sonrasi
8_0 - 120 L/dk, ) Cihazi yeniden kalibre edin ) alarm temlz\enmezse )
kalibrasyon verisi cihazi onaylanmis bir servis
alinamiyor merkezine iade edin

Hava O - 10 L/dk
kalibrasyon verisi
alinamiyor

Cihazi yeniden kalibre edin

Yeniden kalibrasyon sonrasi
alarm temizlenmezse
cihazi onaylanmis bir servis
merkezine iade edin

Hava 10 - 30 L/dk
kalibrasyon verisi
alinamiyor

Cihazi yeniden kalibre edin

Yeniden kalibrasyon sonrasi
alarm temizlenmezse
cihazi onaylanmig bir servis
merkezine iade edin

Hava 30 - 80 L/dk
kalibrasyon verisi
alinamiyor

Cihazi yeniden kalibre edin

Yeniden kalibrasyon sonrasi
alarm temizlenmezse
cihazi onaylanmis bir servis
merkezine iade edin

Hava 80 - 120 L/dk
kalibrasyon verisi

Cihazi yeniden kalibre edin

Yeniden kalibrasyon sonrasi
alarm temizlenmezse
cihazi onaylanmis bir servis

alinamiyor o .
Y merkezine iade edin
Oksijen Yeniden kalibrasyon sonrasi
konsantrasyonu alarm temizlenmezse

sensor kalibrasyon
verisi alinamiyor

Cihazi yeniden kalibre edin

cihazi onaylanmig bir servis
merkezine iade edin
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Alarmlar ve Bildirimler

Alarm Alarm
Alarm Mesaji  Tanimlama | .~. | Alarm Durumu Diizeltici Eylem Notlar
Onceligi
No.
Calibration Yeniden kalibrasyon
PP Sensor Hasta Basinci sonrasialarm
(Kalibrasyon 11 sensor kalibrasyon | Cihaziyeniden kalibre edin temizlenmezse cihazi
Hasta Basinci verisi alinamiyor onaylanmis bir servis
Sensori) merkezine iade edin
Battery Fault Batarya takili degil Cihaza yetkili bir teknisyen
(Batarya 13 veya arizal batarya tarafindan servis vantrin -
Arizasi) takil yap
Cihazagelen5V Sistemi yeniden baglatin.
beslemesi+/- %20 | Ariza devam ederse cihazi
5V 14 , ) . -
den fazla sapma onaylanmisg bir servis
gosteriyor merkezine iade edin
Hava beslemesinin
Supply AIR (Hava) - . e
AR (HAVA 16 besleresi bag AR (Hava)vbeslemesm\ bgglan‘u& keyldwgmde
Beslemesi) degil baglayin FiO, otomatik olarak
%7100'e ayarlanir
Oksijen beslemesinin
Supply O, (O, O, beslemesibagli - baglantisi kesildiginde
Beslemesi) v degil O, beslemesini baglayin FiO, otomatik olarak
%?21'e ayarlanir
AC Supply AC Kaynagdi ) . . .
(AC Kaynag) 18 S baglantis! kesildi Cihazi AC kaynagina baglayin | Tek Seferlik Uyari Alarmi
O, Sensor - Cihaza yetkili bir teknisyen -
(O, Sensori) 9 0, sensord anzasi tarafindan servis yaptirin
Zit:sgt;f; Cihaz AIR (Hava)
veya O, Akiminive/ | Cihaza yetkili bir teknisyen
defect (Hasta 20 ) -
veya hasta basincini|  tarafindan servis yaptirin
Basing Sen- algilayamiyor
sor arizasi) glayamiy
Touch Held Dokunmatik ekrana
(Ekran Basili 21 Orta 20 saniyedenuzun | Dokunmatik ekrani birakin -
Tutuldu) sure basildi
Button Held On panel dugmesi
(Dugme Basili 22 Dustk | 5,5 saniyeden uzun Duagmeyi birakin -
Tutuldu) sUre basili tutuldu
Battery Batarya sarj seviyesi
Charge 23 yasar] YS! Cihazi AC kaynagina baglayin | Tek Seferlik Uyari Alarmi
) %20 veya altinda
(Batarya Sarj)
Tek Seferlik Uyart Alarmi
O, Calibration . Oks.uem §einsorler”|n| k&.z.\lbre O, sensorinin
O, sensort kalibre edin; bolum 4.5 "Oksijen )
(O, 24 ) ) L p kalibrasyonundan sonra,
. edilmemis sensorlerikalibrasyonu o
Kalibrasyonu) . baslangicta O, senséru
basligina bakin § ; )
’ arizalanirsa alarm bir kez
etkinlestirilir
Hasta basinci Dusutk basing alarm ayarlarini
P Min 25 Orta uygulanan P Min d:e'erlendi;'\n veu yunsa P Min alarm HFOT veya
alarm sinirndan 9 v9 POINT te etkinlesmez
dusiik basing ayariniartirin

55 AquaVENT® FD140i Kullanim Kilavuzu Tiirkce 10. Baski



Alarmlar ve Bildirimler

Alarm Alarm
Alarm Mesaji | Tanimlama | .. .~. | Alarm Durumu Diizeltici Eylem Notlar
Onceligi
No.
Hasta basinci Yuksek basing alarmi
P Max (P 6 Orta uygulanan P Maks ayarlarini degerlendirin P Maks alarmi HFOT veya
Maks) alarm sinirndan ve uygunsa basing ayarini POINT 'te etkinlesmez
yUksek dasurun
12 saniyedenuzun Hastayi kontrol edin ve
Apnoea o
27 bir sUre boyunca apne alarmi ayarlarini -
(Apne) . -
solunum algilanmadi degerlendirin
Solunum hiziuygu- F Maks alarm ayarlarini
F Max (F . -
28 Orta lanan F Maks alarm | degerlendirin ve uygunsa F -
Maks) - L=
sinirindan buyuk Maks alarm degerini artirin
CPAP, CPAP Paed
ve Helmeticin
hasta basinci
25 cmH,O'dan Yuksek Basing Alarmi
P Limit (P 29 yUksek ayarlarini degerlendirin P Min alarmi HFOT veya
Limiti) ve uygunsa basing ayarini POINT 'te etkinlesmez
BUBBLE PAP icin dusurin
hasta basinci
15cmH,O'dan
blyuk
10 saniye bekleyin, alarm
temizlenirse kullanima devam
edin. Alarm temizlenmediyse
akimi 1 veya 2 L/dk artirmayi
degerlendirin. Alarm devam
Alallanan FiO ederse tedavi seansini
sevi gesi R arlanzan durdurunve modmentst | O, ylzdesiayarlandiktan
FiO, High vest ayar ekranindan yenidenbaslatin. | sonra, FiO, distk alarmi
. ; 30 Orta degerin 5 yuzde ) o A :
(FiO, Yuksek) Alarm temizlenmezse oksijen | 30 saniye boyunca devre
puanindan fazla s )
. sensorlerini kalibre edin; dist birakilir
Uzerinde g AL s ’
bolim 4.5 "Oksijen sensorleri
kalibrasyonu” basligina bakin.
Kalibrasyon sonrasialarm
temizlenmezse cihazi onay-
lanmis bir servis merkezine
iade edin
10 saniye bekleyin, alarm
temizlenirse kullanima devam
edin. Alarm temizlenme-
diyse akimi 1 veya 2 L/dk
artirmayi degerlendirin. Alarm
Algilanan FiO, devam ederse tedavi seansini
seviyesi, ayarlanan durdurun ve mod menusU O, ylzdesi ayarlandiktan
FiO, Low 31 Orta degerin 5 ylzde ekranindan yenidenbaslatin. | sonra, FiO, dustk alarmi
(FiO, Dusuk) puanindanfazla | Alarmtemizlenmezse oksijen | 30 saniye boyunca devre
altinda veya sensorlerinikalibre edin; dist birakilir
%18'den az boltm 4.5 "Oksijen sensorleri
kalibrasyonu" basligina bakin.
Kalibrasyon sonrasi alarm
temizlenmezse cihazi onay-
lanmis bir servis merkezine
iade edin

NOT: Tek Seferlik Uyari Alarmlari, alarm susturma etkinlestirildikten sonra sesli alarmi tekrarlamaz.
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Alarmlar ve Bildirimler

Alarm Mesaji

Alarm
Tanimlama
No.

Alarm
Onceligi

Fan Defect
(Fan Arizasi)

34

Sensor
AIR Defect
(HAVA
Sensoru
Arizasl)

36

Sensor O,
Defect (O,
Sensoéru
Arizasl)

37

Calibration
O, Flowe
(Kalibrasyon
O, Akimie)

38

Calibration
Air Flow e
(Kalibrasyon
Hava Akimie)

39

Alarm Durumu

Duzeltici Eylem

Notlar

Teknik ariza

Cihaza yetkili bir teknisyen
tarafindan servis yaptirin

Teknik ariza

Tedaviyi yeniden baslatin.
Ariza devam ederse cihazi
yeniden kalibre edin veya
cihazi onaylanmisg bir servis
merkezine iade edin

Teknik ariza

Tedaviyi yeniden baslatin.
Ariza devam ederse cihazi
yeniden kalibre edin veya
cihazi onaylanmis bir servis
merkezine iade edin

Oksijen 120 - 140
L/dk kalibrasyon
verisi alinamiyor

Cihazi yeniden kalibre edin

Yeniden kalibrasyon sonrasi
alarm temizlenmezse
cihazi onaylanmis bir servis
merkezine iade edin

Hava 120 - 140L/
dk kalibrasyon verisi
alinamiyor

Cihaziyeniden kalibre edin

Yeniden kalibrasyon sonrasi
alarm temizlenmezse
cihazi onaylanmis bir servis
merkezine iade edin

5.7 Alarm stabilizasyon sUresi

Tedavinin baslangicinda (herhangi bir modda), alarmlar alarm tirine bagl olarak belirli bir stire devre

disi birakilir. Bu sure, "stabilizasyon stresi” olarak adlandirilir. Stabilizasyon stresi boyunca bir alarm
durumu mevcut olsa bile, stabilizasyon suresi sona erene kadar ekranda bildirilmez. Stabilizasyon suresi,
kullanicinin tedavi kurulumunu ve isleyisini tamamlamasina olanak saglamak icin verilir.

Bu genellikle hasta arabiriminin ayarlanmasini veya gaz akim hizinin ya da oksijen ytzdesinin istenen
degerlere daha fazla ayarlanmasiniicerir. Bir stabilizasyon suresiicinde veya daha sonra herhangi bir
zamanda, tedavi ayarlari herhangi bir sekilde degistirilirse yeni bir stabilizasyon stresi baslatilir.

Akim hizi, apne alarmi, Pmax ve Pmin alarmlari, solunum hizi alarmi, nebulizatér ACIK ve nebulizator
KAPALL ile ilgili olarak, bu ayarlardaki degisiklikler 60 saniyelik bir stabilizasyon stresi yaratir; bu stre
zarfinda, ekranda halihazirda mevcut olan alarmlar (alarma yol acan neden ¢ézulmemis olsa bile)
temizlenir. Takip eden stabilizasyon stresi boyunca, bu sure icinde ortaya cikan alarm kosullari
stabilizasyon sUresi sona erene kadar gizli tutulur, ardindan ekranda géruntdlenir ve kullaniciyr alarm
kosulunu/kosullarini ele almaya yonlendirir. FiO, alarmlartile ilgili olarak ayni durum gecerlidir ancak
stabilizasyon suresi 180 saniyedir. Diger alarm kosullari, tedavi baslangicini takiben kisa bir devre disi
birakma sUresine tabi olabilir.
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6 Bakimve Onarm
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6.1 Onarm

Bakim ve Onarim

Bakim ve Onarim

AquaVENT® FD140i, Uretici tarafindan saglanan talimatlara uygun olarak calistiriimasi ve bakiminin
yapiimasi kosuluyla guvenli ve glvenilir bir calisma saglamak Uzere tasarlanmistir. Herhangi bir diizensizlik
fark ederseniz dikkatli olmali ve cihazi yetkili bir servis merkezine kontrol ettirmelisiniz.

NOT: Cihaz Gzerinde bakim, onarim veya teshis faaliyetleri yaratalduga sirada cihaza gaz besleme
hortumlaribaglanirken asagida belirtilen degerler asiimamalidir. Cihazdaki tim bakim, onarim ve teshis
faaliyetleriicin, belirlenen 270 - 600 kPa (40 - 87 PSI) araligindaki degerler kullanimalidir.

Oksijen beslemesi (O,) maks. asiribasing 1000 kPa (145 PSI)
Hava beslemesi maks. asiri basinc

6.2 Servis Takvimi

1000 kPa (145 PSI)

Duzenli servis bakimiile AquaVENT® FD140i'nin beklenen hizmet dmri 10 yildir. Bakim hakkinda daha
fazla bilgiicin Iutfen AquaVENT® FD140i Teknik Kilavuzuna bakin.

AquaVENT® FD140i, ilk kullanim tarihinden itibaren asagidaki takvime gére yetkili bir Armstrong Medical
servis merkezi tarafindan servise alinmalidir:

Oner"’llen servis Gerceklestiren Talimatlar
arahgi
Altiayda bir Armstrong Medical Kullaniliyorsa AEC0355 Oksijen sensérinun Dedisimi/Servisi
Heryil Armstrong Medical Varsa.oksuen yakltvb.ucvresm\n tgkenlp tUkenmediginin ve degistiriimesi
gerekip gerekmediginin kontrolu
Her yil Armstrong Medical NIST baglanti parcalarindaki Konik Filtreleri degistirin—N2185/06
Her yil Armstrong Medical Serbest Solunum Valfini Degistirin = AMCAEM1000-110
Her i Armstrong Medical NIST b.ag\a'r?t\ Pgrga\annm 1/8"(0,3175 cm) vidali baglantisindaki
O-ringi degistirin
Heryil Armstrong Medical Nebulizator gaz cikis baglanti noktasindaki O-ringi degistirin
Her yil Armstrong Medical Hasta basinci gaz giris baglanti noktasindaki O-ringi degistirin
Her yil Armstrong Medical 22 mm gaz cikis baglanti noktasindaki O-ringi degistirin
Her yil Armstrong Medical Gercek Zamanli Saat pilini degistirin
ki yilda bir Armstrong Medical Cihaz bataryasini degistirin
Alti Yilda Bir Armstrong Medical O, basing regulatorint degistirin
AltrYilda Bir Armstrong Medical Hava basinci regllatorini degistirin
AltiYilda Bir Armstrong Medical 2 oransal (akim sensoru) valfini degistirin
. ) 10 yil sonraki bakim sirasinda gtivenlik nedeniyle AquaVENT®
On ida Bir Armstrong Medical FD140i'nin tum aktif dahili bilesenlerinin degistiriimesi gereklidir.
Ik kullanim tarihinden itibaren AquaVENT® FD140i Servis takvimi.
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7 Temizlik ve
Dekontaminasyon
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Temizlik ve Dekontaminasyon

7.1 Temizlik

Temizlik ve Dekontaminasyon

Temizlik dncesinde, cihazin KAPALI oldugundan ve sebeke glic kablosunun cikarildigindan ve temizlik
solusyonlarindan ayri tutuldugundan emin olun. Yalnizca yumusak bir beze uygulanmis hafif dezenfektan
deterjanlar kullanin. Cihazin yalnizca dis yUzeylerini silin.

Bu tUr deterjanlar, hastanelerin yogun bakim alanlarinda yaygin olarak kullanilan ekipmanlarin dis ydzeylerini
temizlemek icin uygun olanlardir. Surfa® Safe (Laboratoires Anios) ve Clinell® (Gama Healthcare) uygun
deterjanlardir. Onaylanmis belirli deterjanlarin listesi talep edilmesi halinde sunulmaktadir.

Cihazi temizledikten sonra ve acmadan énce, dis ylzeylerin tamamen kuru oldugunu kontrol edin.

7.2 Dekontaminasyon

AquaVENT® FD140i'yi onarim/servis icin Ureticiye iade etmeden énce, dekontaminasyon durumu
yetkili hastane personeli tarafindan degerlendiriimeli; cihaz, ya dekontaminasyon gerektirdigi ya da
kontaminasyon riskinin kabul edilebilir sayilacak kadar dustk olmasi nedeniyle gerektirmedigi seklinde
siniflandirimalidir.

A UYARI

° Koruyucu eldiven ve koruyucu gozIuk takin.

o Dumanlari solumayin.

o Muhafazaya sivi girdiyse AquaVENT® FD140i'yi kullanim disi birakin. Cihazi temizlemesiicin yetkili bir
servis teknisyenine haber verin.

NOT: Kullanmadan dénce temizlik solisyonlarinin Malzeme Guvenlik Bilgi Formlarina bagvurun.
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8 Teknik Ozellikler
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8.1 Teknik ozellikler

Gaz beslemesi

Teknik Ozellikler

Oksijen beslemesi (O,) basing araligi

270 - 600 kPa (40 - 87 PSI)*

Maksimum 140 L/dk

(O,)
Oksijen beslemesi (O,) akim hizi
(O,)

Oksijen beslemesi (O,) kalitesi

Tibbi oksijen, kuru, yagsiz ve partiktlstz

Oksijen beslemesi (O,) baglantisi

NIST

Hava beslemesi basing araligi

270 - 600 kPa (40 - 87 PSI)*

Hava beslemesi akim hizi

Maksimum 140 L/dk

Hava beslemesi kalitesi

Tibbi basinclihava, kuru, yagsiz ve partikulstz

Hava beslemesi baglantisi

NIST

'Bakim, onarim veya teshis faaliyetlerinde maksimum basinclandirma degerlerine iliskin bilgiicin

bkz. 6 Bakim ve Onarim.

Gii¢ Kaynagi

Sebeke elektrigi

100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Guc tuketimi

<35VA

Dahili Batarya

11,1V Nominal, 2600 mAh Nominal

Tip

Sarj edilebilir lityum iyon

Calisma suresi

Tam sarjli bataryaile > 60 dakika

Giic Girig Sigortalari

F1A, 250V, Kesme Kapasitesi Akimi AC: 35 A

Cevresel Kosullar

Calisma sicakligi

+15°C - +40°C

Calisma nemi < %90

Calisma atmosferik basinci 50kPa-110kPa
Depolama ve tasima sicakligi 0°C - +40°C
Depolama ve tasima bagil nemi < %90

Depolama ve tasima atmosferik basinci

50kPa - 110 kPa

Giris koruma derecesi

IPX1, Dikey olarak damlayan suya karsi korumali

Kisitl ortamlar

Yanicranestezik karisim varliginda kullanima uygun degildir.
Evde bakim, helikopter veya denizalti kullanimricin uygun
degildir

Boyutlar (Genislik x Derinlik x Yukseklik)

G236xD 138,5xY260mm

Agirhk

4,8 kg +/- 0,5 kg (konfiglrasyona gore degisir)

Elektromanyetik uyumluluk

Su standarda gore test edilmistir: 2014/30/EC Direktifine
gore BSEN 60601-1-2

Siniflandirma

Uygulanan Parca - Sinif B

Solunum Devreleri/ Solunum sistemi (Daha fazla bilgiicin
bolum 11.2 Ek 2 - Aksesuarlar basligina bakin)

93/42/EEC Direktifi, Ek IX; UK MDR 2002
Balum Il (degisiklikleriyle birlikte) uyarinca
cihaz sinifi

Ilb

Koruma sinifi, elektrik tehlikesi:

| (koruyucu topraklama)

Calisma modu (uygulama suresi)

Surekli kisa sureliuygulama
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Teknik Ozellikler

Mevcut diller

ingilizce, Almanca, Arapca, Endonezce, Felemenkee,
Fince, Fransizca, ispanyolca, isvecce, italyanca, Lehce,
Letonca, Norvecce, Portekizce, Romence, Turkge,
Vietnamca, Yunanca.

Alarmlar

Alarm Tipi

Gorsel ve Sesli

Alarm ses seviyesi aralid

45,5 dBA - 86,5 dBA

Alarm sesi susturma suresi

120sn

Glrilti seviyeleri

Tepe ses basinci (alarm yok/alarm durumu)

54,5dBA /86,5 dBA

Tepe ses gucu (alarm yok/alarm durumu) 63 dBA /95 dBA
Ekran

Ekran tipi Renkli TFT LCD
Ekran kbsegen boyutu 7,0inc

Ekran CozUnurlugu 800 (RGB) x 400

Oksijen sensorleri

Sensor Tipi: Secenek 1

Paramanyetik Oksijen Sensorii

Ornekleme Hiz:: 5Hz

Dogruluk +/- 2 yuzde puani
Servis Yillik

Hizmet dmru 10yl

Sensor Tipi: Secenek 2 Oksijen yakit hiicresi
Ornekleme Hiz:: 10Hz

Dogruluk

+/- 2 yuzde puani

Hizmet dmru

Gaz akimina ve kullanima baglidir

Emniyet Valfi

Serbest solunum valfi

Gaz beslemesi kaybl durumunda serbest solunum valfi
oda havasiile spontan solunuma izin verir

Ornek Akim Ayari Beklenen aralik (L/dk)
2 L/dk 1,5-2,5

5 L/dk 4,0-6,0

10 L/dk 85-11,5

20 L/dk 18,0-22,0

40 L/dk 36,0-44,0

70 L/dk 65,0-750

110 L/dk 102,0-118,0

140 L/dk 130,0-145,0
Uygulama

Hedeflenen Kullanici

Yalnizca egitim almis saglik uzmanlari

Hasta kategorileri

Yetiskinler, cocuklar ve yenidoganlar
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8.2 Tedavi modlari teknik ozellikleri

Teknik Ozellikler

Helmet
CPAP

Sari

40-140

60

21-100

30

Evet

Evet

Hayir

2-25ve
KAPALLI

2

12

20-60

CPAP

(Paed -
Mod Pediatrik)
Arayiiz ekran rengi Gri
Akim araligi (L/dk) 10-70
Varsayilan akim (L/dk) 20
Oksijen araligi (%) 21-100
Varsayilan oksijen (%) 30
Basing 6lcimii Evet
§O|-l.ll1lim frekansi (hizi) Evet
olcimii
Nebulizatér ACIK Evet
Basing alarm araligi 2-25ve
(cmH,0) KAPALI
Varsayilan basing alarmi 2
“Dusuak"”
Varsayilan basing alarmi 12
“Yiiksek”
Apne alarm araligi (sn) 20-60
Varsayilan apne alarm 20

siresi (sn)

20
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8.3 Parametre ayarlari

Teknik Ozellikler

Artis Min. Deger Maks. Deger
FiO, %21 - 100 seviyesinde 1 %21 %100
Tedavi Suresi 0:00:01 0:00:01 23:59:50

(saat:dakika:saniye) (saat:dakika:saniye) (saat:dakika:saniye) arti

gun sayisi
Ses Avyarlari %10 %10 %100
Apne Suresi 1sn 20sn 60 sn
Basing Maks. (Pmaks) 1 cmH,O 5cmH,O, KAPALI 25 cmH,O, KAPALI
Basing Min. (Pmin) 1cmH,O 2 cmH,O, KAPALI 22 cmH,O
8.4 Olcum fonksiyonlar
Artis Min. deger Maks. deger Dogruluk

FiO, %21 - 100 seviyesinde 1 %21 %100 %2
Solunum Hiz 1/dk 0/dk 60/dk +2/dk
Hasta Basinci 1cmH,0 0cmH,O 50 cmH,O +%10

8.5 Paramanyetik oksijen sensoru

Dogruluk +2 ylUzde puani
Kalibrasyon Yillk olarak veya bir hatadan stphelenildiginde
Hizmet Omru 10vil

NOT Barometrik basinctaki degisiklikler oksijen sensérinin farkl degerler okumasina neden olabilir.

Olctimler yorumlanirken bu durum dikkate alinmalidir.
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8.6 Hariciiletisim

A UYARI

Teknik Ozellikler

AquaVENT® FD140i, harici cihazlarla iletisim icin bir USB Tip B baglantisina sahiptir.
Bu badlantinin bakici/saglik personeli tarafindan erisilebilir olmasi amaclanmamistir ve yalnizca yetkili
bir servis teknisyeni veya uygun nitelikli hastane muhendisi tarafindan cikarilmasi gereken bir kapakla

kullanimdan gizlenmistir.

8.7 Elektromanyetik ortam

AquaVENT®FD140i'nin, 8.1 Teknik Ozellikler boliminde ayrintilari verilen elektromanyetik
ortamda kullaniimasi amaclanmistir. Cinazin bdyle bir ortamda calistirimasini saglamak kullanicinin

sorumlulugundadir.

Emisyonlar

deneyler

BS EN 60601-1-2:2015 Tibbi elektrikli ekipman Boltim 1-2: Temel glivenlik ve gerekli
performans icin genel kurallar - Tamamlayici standart: Elektromanyetik bozulma — Kurallar ve

Profesyonel Saglik Kurulusu Ortamiicin (kontrolltt EM Ortami)

IEC 61000-3-3

kirpisma emisyonlari

Referans Standart Sinif/sinir | Elektromanyetik ortam

iletilen ve yayilan Grup 1 AquaVENT® FD140i, RF enerjisini yalnizca dahili

RF emisyonlari isleviicin kullanir. Ortaya cikan emisyonlar cok dustk

CISPR 11 seviyededir ve yakindaki elektronik ekipmanlarda
herhangi bir parazite neden olma ihtimali dUstktur.

iletilen ve yayilan Sinif A

RF emisyonlari

CISPR11 AquaVENT® FD140i yalnizca Profesyonel Saglik

Harmonik emisyonlar | Yok Kurulusu Ortaminda kullaniimalidir.

IEC 61000-3-2 MOD 1

Voltaj dalgalanmalari/ | Yok MOD 2
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Bagisikhik

68

Teknik Ozellikler

Bagisiklik testi

IEC 60601-1-2 test

Uyumluluk seviyesi

Elektromanyetik ortam ayarina

seviyesi iliskin kilavuz
£2KkV, £4KkVY,
) ~[£6kV, £8kV
Elektrostatikdesarj |40 +4kV Zeminler ahsap, beton
(ESD) temas veya seramik karo olmalidir.
MOD 1 + 2KV +4kV. Zeminler sentetik malzeme ile
+ 6KV +8 KV +6KkV kapliysa bagilnemen az %30
IEC 61000-4-2 F 15Ky ' hava olmalidir.
have Daha yuksek seviyelerd
aha yUksek seviyelerde,
f 623 tx i;lf\\// normalislevsellik (kesintisiz
Elektrostatik desarj ,E - +4KkV tedavi) sirasinda, elektrostatik
(ESD) emas temas desarj olgusu nedeniyle
MOD 2 olusabilecek gecici bir ekran
f 623 tx i;lf\\// +8kV kesintisine (bos ekran) izin
IEC 61000-4-2 Lisky hava verilir.
hava
Sebeke elektrigi kalitesi tipik bir
ticari veya hastane ortamindaki
Elektriksel hizli gecici |+ 2 kV +2kV gibi olmalidir.
rejim/patlama 100 kHz patlama 100 kHz patlama
MOD 1 frekansi frekansi Ekranda degisiklik ile birlikte
0,75ms 0,75ms kabul edilebilir dUzeyde tikirti sesi
IEC 61000-4-4 slre sure duyulabili, 0,01 saniye icinde
fonksiyonlar yeniden secilebilir,
tedavimodu kesintiye ugramaz.
+1kV +1kV

Ani YUkselme

IEC 61000-4-5

diferansiyel mod

+ 2 kV ortak mod

diferansiyel mod

+ 2 kV ortak mod

Sebeke elektrigi kalitesi tipik bir
ticari veya hastane ortamindaki
gibi olmalidir.

Guc kaynadi giris
hatlarinda voltaj
dususleri, kisa
kesintiler ve voltaj
degisimleri

IEC 61000-4-11

Y2 dénguicin < %5 Ut
(Ut degerinde > %95
dusus)

5déngiicin %40 Ut
(Ut degerinde %60
dusus)

25 doénguicin %70 Ut
(Ut degerinde %30
dusus)

5 saniyeicin < %5 Ut

2 doénguiicin < %5 Ut
(Ut degerinde > %95
dusus)

5déngu icin %40 Ut
(Ut degerinde %60
dusus)

25doénguicin %70 Ut
(Ut degerinde %30
dusus)

5 saniyeicin < %5 Ut

Sebeke elektrigi kalitesi tipik bir
ticari veya hastane ortamindaki
gibi olmalidir.

AquaVENT® FD140i kullanicisi
ve/veya operatoru, sebeke
elektrigi kesintileri sirasinda
calismanin devam etmesine
gerek duyuyorsa AquaVENT®
FD140i'nin kesintisiz guc
kaynagindan (KGK) veya bir

(Ur degerinde > %95 | (Ur degerinde > %95 bataryadan beslenmesi 6nerilir.
dusus) dusus)
Guc frekansinda Guc frekansi manyetik alanlari,
manyetik alan tipik bir ticari veya hastane
(50/60Hz) 3A/m 3A/m ortamindaki tipik bir konumun
karakteristik seviyelerinde
IEC 61000-4-8 olmalidir.

Not: U, test seviyesinin uygulanmasindan énceki AC sebeke voltajidir.
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Teknik Ozellikler

Bagisiklik testi [EC 60601-1-2 |Uyumluluk |Elektromanyetik ortam -
test seviyesi seviyesi kilavuz

Tasinabilir ve mobil RF iletisim ekipmanlari (kablolar dahil), AquaVENT® FD140i'ye vericinin frekansi
icin gecerli denklemden hesaplanan énerilen ayirma mesafesinden daha yakin kullanilmamalidir.

iletilen RF 3V rms

IEC 61000-4-6'ya gére 150 kHz - 80 MHz |10V d=035p

Yayllan RF EM alanlari 2V/m AquaVENT® FD140i'nin
EN 61000-4-3:2006 80MHz - 2 7 GHz 3V/m 4 yUzunde gerceklestirilecek
+A1:2008+1S1:2009+A2:2010 ' taramali frekans testi.

Burada P, verici Ureticisine gére
vericinin watt (W) cinsinden
maksimum cikis glcu derecesi,
dise metre (m) cinsinden
onerilen ayirma mesafesidir.

Bir elektromanyetik saha
arastirmasi (a) ile belirlendigi
Uzere, sabit RF vericilerinden
kaynaklanan alan siddetleri, her
frekans araligindaki uyumluluk
seviyesinden (b) dUstk olmalidir.

Asagidaki sembolle isaretlenmis
ekipmanlarin yakininda parazit

olusabilir.
)

Referanslar ve dipnotlar sonraki sayfada aciklanmistir.

Not 1: 80 MHz ve 800 MHZz'de daha ylksek frekans araligi gecerlidir.
Not 2: Bu kilavuzlar her durumda gecerli olmayabilir. Elektromanyetik yayilim; yapilardan,
nesnelerden ve insanlardan gelen sogurma ve yansimadan etkilenir.

aRadyo (hucresel/telsiz) telefonlar ve kara mobil radyolari, amatér radyo, AM ve FM radyo yayini

ve TV yayiniicin baz istasyonlari gibi sabit vericilerden kaynaklanan alan siddetleri teorik olarak
hassasiyetle tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortami
degerlendirmek icin bir elektromanyetik saha arastirmasi yuritme secenegdi dustnulmelidir.
AquaVENT? FD140i'nin kullanildigr konumdaki élctlen alan siddeti yukaridaki gecerli RF uyumluluk
seviyesini asarsa normal calismayi dogrulamak icin AquaVENT® FD140i gbzlemlenmelidir. Anormal
performans gézlemlenirse sistemin yoninu veya yerini dedistirmek gibi ek dnlemler gerekebilir.

b 150 kHz - 80 MHz frekans araliginda, alan siddetleri 10 V/m'den az olmalidir.
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Teknik Ozellikler

Tasinabilir ve mobil RF iletisim ekipmanlari ile AquaVENT® FD140i arasinda 6nerilen
ayirma mesafeleri

AquaVENT® FD140i, yayilan RF bozulmalarinin kontrol altinda tutuldugu bir elektromanyetik
ortamda kullaniimak Gzere tasarlanmistir. AquaVENT® FD140i musterisi veya kullanicisi,
iletisim ekipmaninin maksimum cikis giictine gére, tasinabilir ve mobil RF iletisim ekipmanlari
(vericiler) ile AquaVENT® FD140i arasinda asagida énerildigi gibi minimum bir mesafeyi
koruyarak elektromanyetik paraziti dnlemeye yardimci olabilir.

Vericinin nominal Vericinin frekansina gére ayirma mesafesi m
maksimum cikis gticii
150 kHz
w - 80 MHz
d=0,35P
0,01 0,04
01 0,11
1 0,35
10 11
100 3,5

Yukarida listelenmeyen bir maksimum cikis glictine sahip vericiler icin, metre (m) cinsinden
onerilen ayirma mesafesi d, vericinin frekansi icin gecerli denklem kullanilarak tahmin edilebilir;
burada P, verici Ureticisine gore vericinin watt (W) cinsinden maksimum ¢ikis glict derecesidir.

Not 1: 80 MHz ve 800 MHZz'de daha yUksek frekans araligi gecerlidir.
Not 2: Bu kilavuz bilgiler her durumda gecerli olmayabilir. Elektromanyetik yayilim; yapilardan,
nesnelerden ve insanlardan gelen sogurma ve yansimadan etkilenir.
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9 Bertaraf
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Bertaraf

9.1 Bertaraf

AquaVENT"® FD140i genel atik olarak atimamalidir. Ayri olarak bertaraf ediimelidir.
AquaVENT® FD140i'yi bertaraf ederken lttfen gecerli yonetmeliklere uyun.

Birlesik Krallik'ta gecerli yonetmelikler sunlarticerir:

Atik Elektrikli ve Elektronik Esya (AEEE) Yonetmelikleri (2013)
Atik Pil ve Akimulator Yonetmelikleri (2009)

Avrupa Birligi icindeki tim Ulkeler sunlara uymalidir:

2011/65/EU sayill AB Direktifi (Elektrikli ve Elektronik Esyalarda Belirli Zararli Maddelerin Kullaniminin
Kisitlanmasi)

Bu cihazi Birlesik Krallik disinda bertaraf ediyorsaniz lUtfen elektrikli ekipman ve lityum-iyon bataryalarla ilgili
Ulkeye 6zgU bertaraf ydonetmeliklerine uyun.
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10 tkler
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10.1 Ek 1 - Tedavi Kurulumu Akis Semasi

Ekler

Tedavi kurulumu ve uygulamasinin ayrintili agiklamasiicin bolim 4, "AquaVENT® FD140i Kullanimi”
basligina bakin.

74

Cihazi agmak icin Bekleme
diigmesine basin

Otomatik kontrol testi (otomatik olarak
baslar)

Self Check Result

Button Held
Calibration

Self Check Result

Tedavi alarm ayarlarini belirleyin

Do you want to calibrate sensor?

Note: this process will take 75s

Tedavi parametrelerini gézden gecirin ve
tedaviyi baslatin

Tedavi secim meniisiinden istenen tedaviyi
segin

CPAP
Helmet

HFOT

Tedavi akim ayarlarini diizenleyin

Tedavi calisiyor
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Ekler

10.2 Ek 2 - Aksesuarlar

AquaVENT"® FD140i, Armstrong Medical'den temin edilebilen bir dizi aksesuarla uyumludur. Aksesuarlar
arasinda solunum devreleri, isiticil nemlendirici, nemlendirme hazneleri, PEEP valfleri, filtreler, ylz
maskeleri ve nazal arabirimler bulunur.

Uyumlu aksesuarlardan olusan ayrintili bir listeye www.armstrongmedical.net adresinden veya bu
kilavuzun arka kapaginda belirtilen iletisim bilgileri araciligiyla Armstrong Medical ile iletisime gecilerek

erisilebilir.

NOT: Uretici yalnizca uyumlu Armstrong Medical aksesuarlarinin kullaniimasini énerir.
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10.3Ek 3 - Tanimlar

Bu Kullanim Kilavuzunda yer alan kisaltmalarin tanimlarr;

Ekler

AIR (Hava) Tibbi hava
O, Tibbi oksijen
CPAP Surekli Pozitif Hava Yolu Basinci
CPAP Paed Surekli Pozitif Hava Yolu Basinci, Pediatrik
BUBBLE-PAP Kabarcikli Pozitif Hava Yolu Basinci
HFOT Yuksek Akimli Oksijen Tedavisi
POINT® Perioperatif Nazal Instflasyon Tedavisi
PEEP Ekspirasyon sonu pozitif basing
FiO, Solunan oksijen fraksiyonu
SNP Sinonazal polipozis
F Max (F Maks) Maksimum solunum hizi
P Max (P Maks) Maksimum CPAP basinci
P Min Minimum CPAP basinci
CO, Karbondioksit
L/dk Dakikada litre
RR Solunum hizi
cmH,O Santimetre su basinci
snves saniye
NIST Degistirilemez Vida Disi
dBA A-agrrliklr desibel
LCD SiviKristal Ekran
RGB Kirmizi, Yesil, Mavi renk modeli.
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Ekler

10.4 Ek 4 - Kullanim Kilavuzu Revizyon Gecmisi

Yayin Tarihi Sayi No. Degisikliklerin 6zeti

17/04/2020 01 Orijinal

23/06/2020 02 Guc Kaynagi derecesinin 100-240 VAC olarak degistiriimesi ve
diger editoryal dedisiklikler.

24/07/2020 03 Goruntulenen bilgilerin dogrulugunda ve tutarliiginda genel
iyilestirmeler

18/11/2020 04 Goruntulenen bilgilerin dogrulugunda ve tutarliiginda genel
iyilestirmeler

14/01/2021 05 Urun yazilimi giincellemesini yansitacak degisiklikler

05/01/2022 06 Batarya kullanimina iliskin bilgilerin eklenmesi ve yaziim

sUrdmunun 1.02 olarak degistiriimesi

10/10/2022 07 Goéruntulenen bilgilerin dogrulugunda ve tutarliiginda genel
iyilestirmeler

26/09/2023 08 Dugme pilin degisim periyodunun 3 yildan 1 yila degistiriimesi.
EU MDR ve UK MDR uyarinca genel inceleme.

Sayfa 2'den etiket sablonu kaldirildi, seri numarasi formati érnegi
birakild.

Ek diller dahil edildi.

Revize edilen raporlar dogrultusunda goéruntulenen bilgilerin
dogrulugunda ve tutarliiginda genel iyilestirmeler.

25/03/2026 09 Goruntulenen bilgilerin dogrulugu ve tutarliiginda genel
iyilestirmeler.
18/08/2026 10 Yazilm surimt 2.00'a glincellendi.

Kullanilabilir diller listesi genisletildi.
A-agrrlikli ses gucu bilgileri eklendi.
Alarmislevleri gincellendi.

Gerekli uyari ve dikkat ifadeleri eklendi.
Serinumarasi etiketleri yeniden eklendi.
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Armstrong
Medical

Teknik Destek ve MUsteri Hizmetleriicin Armstrong Medical Ltd. ile iletisime gecin.
iletisim

Armstrong Medical Ltd.

Wattstown Business Park

Newbridge Road

Coleraine

BT52 1BS

Kuzey Irlanda

Telefon: +44(0) 28 7035 6029

E-posta: info@armstrongmedical.net

Web: www.armstrongmedical.net

Bu kilavuzun en guincel strimu Armstrong Medical Ltd web sitesinde mevcuttur.

Bu kilavuz, yazilim strimu 2.0'yi belgeler.
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